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L’adroterapia è una terapia oncologica che consiste nell’irraggiamento con adroni del-
la massa tumorale. È particolarmente efficiente perché la quasi totalità della dose viene
rilasciata in prossimità della zona di arresto del fascio incidente, in corrispondenza della
parte malata. In letteratura si trovano pochi dati sperimentali relativi alla frammenta-
zione nucleare che avviene tra il fascio incidente e il corpo umano irraggiato all’energia
tipica di un trattamento di adroterapia (50-400 MeV/u). Nel 2017 l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare ha approvato l’esperimento FOOT (FragmentatiOn Of Target) con l’o-
biettivo di misurare le sezioni d’urto differenziali in funzione dell’angolo e dell’energia dei
frammenti nucleari generati. Attualmente FOOT si occupa solo dei frammenti carichi.
Questo lavoro di tesi studia la possibilità di rivelare i neutroni generati nell’interazione
fascio-bersaglio utilizzando l’attuale setup sperimentale. A tal fine, sono stati analizzati
dati generati da simulazione Monte Carlo di un fascio di 16O incidente su un bersaglio
di 5mm di polietilene. Per la rivelazione ed identificazione dei neutroni si è utilizzato
un metodo di anticoincidenza tra due rivelatori (TOF-Wall e calorimetro), mentre per
la ricostruzione dell’energia cinetica si è usato il Time-of-Flight dei frammenti e la di-
stanza da essi percorsa. I risultati mostrano che il contributo dei neutroni generati nel
target è molto inferiore rispetto a quello dei neutroni provenienti dall’ambiente esterno.
Per sopperire a questo problema e per minimizzare il contributo del rumore, è stata
condotta un’analisi variando i valori di una soglia energetica sull’energia depositata nel
calorimetro dai frammenti prodotti e variando la dimensione del raggio di una regione
di esclusione cilindrica all’interno del calorimetro. Tuttavia, l’attuale setup sperimentale
non è sufficiente per la rivelazione di neutroni, ma è necessaria l’aggiunta di ulteriori
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Con il termine tumore o neoplasia si intende “una massa anormale di tessuto che
cresce in eccesso e in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e persiste in questo
stato dopo la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo”, secondo la defini-
zione maggiormente accettata a livello internazionale [1]. A livello patologico i tumori
costituiscono la seconda causa di morte nel mondo dopo le patologie cardiovascolari.
L’importanza della malattia è dimostrata dal fatto che solamente nel 2018 sono stati
rivelati 18.1 milioni di nuovi casi, di cui 9.5 milioni hanno portato al decesso del pa-
ziente [2]. Le cause e le origini di un tumore possono essere molteplici. Diversi fattori
ne possono causare la nascita, come lo stile di vita adottato oppure l’influenza dall’am-
biente circostante. Esistono diverse possibili terapie da adottare per il trattamento di
un tumore. Se il tumore non è in uno stadio avanzato oppure non si trova in prossimità
di organi vitali si può procedere con la chirurgia asportando la massa tumorale. Sono
utilizzate anche altre tecniche per combattere la patologia, talvolta anche in associazione
tra di loro: l’immunoterapia, la chemioterapia, la radioterapia e l’adroterapia. Mentre le
prime due si basano sulla somministrazione di terapie farmacologiche, le secondo consi-
stono nell’irraggiamento della massa tumorale rispettivamente con fotoni (raggi X) e con
particelle cariche, nello specifico protoni o ioni pesanti. In entrambi i casi, l’obiettivo è
il rilascio di energia nei tessuti irraggiati, cos̀ı da provocare danno alle cellule tumorali e
risparmiare il più possibile le cellule sane. La tecnica più diffusa e utilizzata è la radio-
terapia, che talvolta risulta però poco valida nel trattamento di tumori radio-resistenti
o situati in profondità. Viceversa, il trattamento con protoni o ioni pesanti, grazie al-
le proprietà fisiche e al diverso modo con cui le particelle cariche interagiscono con la
materia rispetto ai fotoni, risulta maggiormente efficace. Le particelle cariche, infatti,
sono caratterizzate da un deposito di energia diverso rispetto a quello dei fotoni. Per
questi ultimi, il deposito di energia interessa maggiormente i primi strati di tessuto e
diminuisce progressivamente con la profondità. Per le particelle cariche, invece, la mag-
gior parte dell’energia viene rilasciata alla fine del proprio range andando a formare il
cosiddetto picco di Bragg. Inoltre, la profondità raggiunta dipende dall’energia del fascio
incidente. In questo modo si riescono ad irraggiare masse tumorali poste in profondità
o vicine ad organi vitali con un rischio inferiore di danneggiare quest’ultimi rispetto alla
radioterapia convenzionale. Nel mondo questa tecnica è in costante miglioramento e in
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Italia sono presenti tre centri in cui viene effettuato questo tipo di trattamento: CA-
TANA (Centro di AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avanzate) situato a Catania,
dove si trattano tumori oculari utilizzando fasci di protoni; CNAO (Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica) situato a Pavia, l’unico dei tre centri ad avere la possibilità di
utilizzare sia fasci di ioni di carbonio che di protoni; Centro di Protonterapia di Trento,
il più recente ad essere stato costruito. Tuttavia, non è possibile elaborare un protocollo
standard per questa terapia, in quanto non sono ancora noti con sufficiente precisione
tutti gli effetti dovuti alle interazioni nucleari tra fascio e bersaglio. In questo conte-
sto l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nel 2017 ha approvato l’esperimento
FOOT (FragmentatiOn Of Target), che si propone l’obiettivo di studiare i fenomeni di
frammentazione nucleare che possono avvenire in un trattamento di adroterapia. L’e-
sperimento non è rivolto solo all’ambito medico, ma i suoi studi sono estremamente utili
anche alla radioprotezione nello spazio. L’obiettivo dell’esperimento è quello di studiare
ed effettuare misure di sezioni d’urto differenziali in funzione dell’angolo e dell’energia dei
frammenti prodotti dai processi nucleari tra il fascio e il bersaglio con una precisione del
5%. La frammentazione nucleare è un fenomeno che caratterizza sia il fascio proiettile
che il bersaglio colpito. Mentre la frammentazione del proiettile è stata studiata nel corso
degli anni e il suo contributo viene considerato negli attuali sistemi di pianificazione dei
trattamenti, i frammenti del bersaglio risultano particolarmente difficili da identificare.
Infatti, i frammenti del bersaglio hanno un’energia cinetica molto bassa e percorrono
quindi distanze ridotte prima di arrestarsi (ordine delle centinaia di µm al massimo),
rimanendo quindi intrappolati nel bersaglio senza possibilità di essere rivelati. L’esperi-
mento FOOT si pone l’obiettivo di investigare e studiare i fenomeni di frammentazione
nucleare del bersaglio e per questo motivo, viene adottato un approccio di cinematica
inversa cos̀ı da invertire il ruolo del fascio e del bersaglio. Esistono due diverse confi-
gurazioni dell’apparato sperimentale. La prima consiste in un setup elettronico per la
rivelazione di frammenti pesanti (Z > 2). La seconda configurazione consiste in un setup
a camera di emulsioni per la rivelazione di frammenti leggeri (Z ≤ 3).
In questo lavoro di tesi si è studiata la possibilità di rivelare neutroni con l’attuale
setup sperimentale per frammenti pesanti, grazie a dati sperimentali forniti dal codice
Monte Carlo FLUKA. La tesi è divisa in tre capitoli: nel primo vengono introdotti
e spiegati gli aspetti fisici e biologici delle interazioni radiazione-materia, analizzando
anche alcune terapie mediche come l’adroterapia e la Boron Neutron Capture Therapy
(BNCT); nel secondo viene trattato nel dettaglio l’esperimento FOOT, descrivendo la
funzione e l’utilità di tutti i rivelatori coinvolti; nel terzo è spiegata l’analisi svolta per
la rivelazione di neutroni. Infine, i risulti ottenuti sono discussi nelle conclusioni.
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Capitolo 1
Aspetti fisici delle radiazioni
ionizzanti
In questo capitolo verranno trattati gli aspetti fisici e biologici dell’interazione radiazione-
materia. In particolare, nella sezione 1.1 verrà descritta l’interazione particelle cariche-
materia, mentre la sezione 1.2 tratterà dell’interazione particelle neutre-materia. Suc-
cessivamente, gli effetti biologici delle radiazioni verranno trattati in sezione 1.3 ed in-
fine, verranno presentate l’adroterapia e la Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)
rispettivamente nelle sezioni 1.4 e 1.5.
1.1 Interazione particelle cariche pesanti - materia
Nei trattamenti di adroterapia vengono utilizzati fasci di particelle cariche pesanti.
Con il termine “pesante” si intendono tutte le particelle che hanno una massa molto
maggiore di quella dell’elettrone, come i protoni o gli ioni. Le particelle di questo tipo
possono dare origine ad urti di tipo elastico o anelastico. Gli urti elastici sono poco
frequenti e consistono principalmente nella deflessione del fascio incidente senza perdita
di energia. Gli urti anelastici, invece, consistono nel rilascio di parte dell’energia cinetica
della particella incidente ad un atomo, che si eccita ed emette fotoni per tornare alla
condizione di equilibrio. Infine, le particelle cariche più leggere, ovvero gli elettroni,
vanno incontro al fenomeno di Bremsstrahlung (radiazione di frenamento), durante il
quale la particella viene deflessa e decelerata tramite emissione di fotoni [3].
1.1.1 Stopping Power
Le particelle cariche, attraversando uno strato di materia, perdono energia cinetica
e vengono frenate per una serie di interazioni elettromagnetiche dovute ai nuclei e agli
elettroni degli atomi. È molto più probabile che le particelle del fascio interagiscano con
3
gli elettroni, in quanto la sezione d’urto atomica è molto maggiore della sezione d’urto
nucleare. Infatti, le sezioni d’urto hanno una dipendenza quadratica rispetto ai raggi
e quindi si ha che σatomica ≈ 1010σnucleare. Non si possono considerare questi urti sin-
golarmente, ma è necessario considerarli come un effetto cumulativo, dal momento che
statisticamente avvengono un numero elevato di collisioni. Per questo motivo viene con-
siderato un rallentamento uniforme e continuo della particella e a tal scopo è introdotta
una nuova grandezza definita come la perdita media di energia per unità di percorso dE
dx
chiamata Stopping Power. Questa grandezza è correttamente descritta dalla formula di























Tutti i termini sono riportati e spiegati in Tab. 1.1.1. Lo stopping power può essere
NA Numero di Avogadro
re, me Raggio e massa a riposo dell’elettrone
c Velocità della luce
z Carica della particella incidente
Z Numero atomico del mezzo materiale
ρ Densità del mezzo materiale
A Massa atomica del mezzo materiale
Tmax Energia massima trasferibile ad un elettrone in una
singola collisione
β v/c
γ Fattore di Lorentz 1√
1−β2
I Potenziale di eccitazione medio
δ(γ) e C Parametri di correzione rispettivamente sulla densità e
sugli orbitali del mezzo materiale.
Tabella 1.1.1: Termini della formula di Bethe-Bloch.
rappresentato come la forza elettromagnetica esercitata tra la particella carica incidente
e gli elettroni atomici della materia. Questo è dimensionalmente corretto, in quanto il
rapporto tra un’unità di energia con una di lunghezza corrisponde ad una forza. Per ampi
spessori lo stopping power è caratterizzato in prima approssimazione da una distribuzione
di tipo Gaussiano. Questo risultato deriva direttamente dal Teorema del limite centrale
[5]; infatti il processo di urti elementari è di natura statistica e viene generata una grande
quantità di particelle secondarie, che derivano dal processo di ionizzazione. Per spessori
sottili, invece, la distribuzione che descrive l’energia persa per ionizzazione è quella di
Landau [6]. Lo stopping power è affetto da fluttuazioni statistiche, che prendono il nome
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di Energy Straggling, dovute a poche collisioni caratterizzate da un grande deposito di
energia. La quantità appena introdotta e descritta dipende sia dalle proprietà del mezzo





ciò comporta che lo stopping power dipenda sia dal tipo di particella che dall’energia






ottenuta dividendo lo stopping power per la densità del mezzo materiale (χ = ρ · x
dove ρ è la densità del materiale e x è la distanza percorsa). Questa quantità risulta,
quindi, dipendente in misura minima dal mezzo materiale. In Fig. 1.1 è mostrato
l’andamento caratteristico di dE
dχ
in funzione di βγ. Si può vedere come la curva vada
come 1/β2 fino a raggiungere un minimo di ionizzazione, corrispondente a 3 6 βγ 6 3.5
e quindi β ≈ 0.96. Superato il punto di minimo è evidente una lenta risalita (dovuta
al termine logaritmico), che viene smorzata dal termine correttivo dovuto alla densità,
fino al successivo raggiungimento del cosiddetto plateau di Fermi [7]. Da questo grafico
si nota come la maggior parte dell’energia venga ceduta a velocità molto basse, cioè a
fine percorso della particella. Per questo motivo è importante calcolare il range della
particella, che rappresenta la lunghezza media percorsa all’interno del mezzo prima di
arrestarsi.
Figura 1.1: Mass Stooping Power dE
dχ
in funzione di βγ per diversi mezzi materiali. Sotto
il grafico vengono riportati i momenti di diverse particelle in scala logaritmica.
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1.1.2 Range
Il range può essere calcolato direttamente dallo stopping power ed, essendo quest’ul-
tima una quantità statistica, presenta fluttuazioni statistiche attorno al proprio valore
medio, definite con il termine Range Straggling. Può essere complicato, tuttavia, il cal-
colo esatto del range, in quanto si tratta di integrare la formula di Bethe-Bloch su tutta







dove Etot,in = m0c
2 + Ecin =
√
p2c2 +m20c
4 è l’energia totale iniziale, mentre m0 è la
massa a riposo della particella incidente. Per affrontare il calcolo dal punto di vista
pratico è possibile considerare l’approssimazione CSDA (Continuous Slowing Down Ap-
proximation), assumendo che le particelle incidenti perdano energia in maniera continua
e lenta durante il loro percorso. Per ulteriori dettagli si veda [8].
Nei trattamenti di adroterapia il calcolo del range è di notevole importanza, in quanto, la
maggior parte dell’energia viene rilasciata nella zona finale del percorso della particella
incidente, andando a formare il cosiddetto picco di Bragg.
1.1.3 Picco di Bragg
Viene chiamato picco di Bragg la zona in cui avviene il maggior rilascio di energia
della particella carica durante il suo percorso attraverso il mezzo materiale. Il picco
corrisponde alla zona di arresto delle particelle, poiché la sezione d’urto del processo
aumenta al diminuire dell’energia. Come visto dalla formula di Bethe-Bloch, la perdita







e questo comporta che il picco si trovi nel tratto finale del percorso.
Dopo il picco si ha una decrescita molto rapida dell’energia depositata, dovuta alla
cattura elettronica della particella, per mezzo della quale quest’ultima diventa neutra
e non è più in grado di produrre effetti di ionizzazione. In Fig. 1.2 si può vedere la
dose assorbita dai tessuti attraversati da un fascio di protoni. In particolare, si possono
notare il plateau iniziale e il successivo picco di Bragg. La Fig. 1.3 mostra come al
variare dell’energia del fascio cambi il range e, quindi, la distanza in cui è situato il picco
di Bragg. Nei trattamenti di adroterapia è fondamentale conoscere la profondità del
tumore: conoscendo quest’ultima è possibile modificare l’energia del fascio di particelle
incidenti in modo tale che la maggior parte della dose venga rilasciata in corrispondenza
delle cellule tumorali, risparmiando i tessuti sani circostanti.
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Figura 1.2: Curva di Bragg per un fascio monoenergetico di protoni in funzione della
profondità di penetrazione.
Figura 1.3: Picchi di Bragg per fasci di protoni a diverse energie. La dose depositata e
la posizione del picco di Bragg variano in accordo con l’energia del fascio.
1.1.4 Frammentazione nucleare
Le reazioni nucleari dovute ad interazione forte dipendono dall’energia del fascio di
particelle. A basse energie la probabilità che avvengano è ridotta, in quanto ad energie
minori della barriera elettrostatica domina la diffusione coulombiana. In questo caso,
infatti, le reazioni nucleari possono avvenire solamente per l’effetto quantistico di tun-
nel [9]. Per energie del fascio superiori a quella della barriera coulombiana e per un
particolare angolo critico, chiamato angolo di grazing (che corrisponde al punto in cui
i due nuclei iniziano a toccarsi), le interazioni nucleari predominano rispetto a quelle
elettrostatiche. Le energie utilizzate in adroterapia (50 - 400 MeV/u) sono maggiori
della barriera elettrostatica. Per questo motivo vanno considerati e studiati anche i fe-
nomeni nucleari per una corretta pianificazione del piano di trattamento. Le particelle
7
del fascio interagiscono fortemente con i nuclei del bersaglio causando fenomeni di fram-
mentazione nucleare. Possono avvenire due tipi di collisioni: centrali (circa il 10%),
oppure periferiche. Durante una collisione centrale vengono frammentati completamente
i due nuclei con la conseguente formazione di frammenti secondari. Le collisioni peri-
feriche, invece, coinvolgono alcuni nucleoni e sono descritte dal modello semplificato di
abrasione-ablazione (si veda Fig. 1.4) [10]. L’abrasione, che corrisponde alla prima fase,
è un processo molto veloce (circa 10−23 s) di eccitazione e termalizzazione, durante la
quale i nucleoni interessati dal processo nucleare raggiungono lo stato di fireball. Succes-
sivamente, avviene un processo di ablazione (meno rapido, durata di circa 10−18/10−16
s), che consiste nella diseccitazione della fireball, del proiettile e del bersaglio attraverso
un processo di evaporazione, con la conseguente formazione di frammenti secondari o
di fotoni prompt. I frammenti secondari formati in questo processo possono essere sia
Figura 1.4: Schema riassuntivo del processo di abrasione e ablazione.
nucleoni che ioni con un’energia cinetica leggermente inferiore rispetto a quella del fa-
scio iniziale e con una distribuzione angolare che varia a seconda della massa atomica
dei frammenti: quelli più pesanti tendono ad essere confinati in un cono di 10°, mentre
i frammenti più leggeri vengono emessi ad angoli più ampi. A causa della loro carica
inferiore, i frammenti secondari percorreranno un tratto più lungo prima di arrestarsi
completamente, in accordo con la formula di Bethe-Bloch vista in precedenza.
1.2 Interazione particelle neutre - materia
La legge che descrive un fascio di fotoni che attraversa un mezzo è la legge di Lambert-
Beer [11] [12]. Quest’ultima afferma che l’intensità del fascio che ha attraversato uno
spessore x, decresce in maniera esponenziale:
I(x) = I(0) · e−µx (1.2.1)
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dove I(x) rappresenta l’intensità del fascio dopo un percorso x, I(0) è l’intensità iniziale




dove σ è la sezione d’urto, ρ è la densità del materiale (misurata in g
cm3
), Na è il numero
di Avogadro ed infine A è la massa atomica. Il fotone può interagire in diversi modi con
la materia: per mezzo dell’effetto fotoelettrico, dell’effetto Compton, della produzione di
coppie, dello scattering coerente di Rayleigh e delle interazioni fotonucleari. I primi tre
effetti sono quelli più importanti dal punto di vista del rilascio di energia nella materia
attraversata, infatti lo scattering coerente di Rayleigh consiste semplicemente in una
variazione della direzione del fotone, mentre le interazioni fotonucleari sono importanti
nel caso di sorgenti intense di fotoni (sopra i 10 MeV) e pertanto non verranno prese
in considerazione nella trattazione seguente. L’equazione di Lambert-Beer (1.2.1) può
essere in questo caso riscritta come:
I(x) = I(0) · e−µfotoelx · e−µcomptonx · e−µcoppiex (1.2.2)
dove i coefficienti di attenuazione µfotoel, µcompton, µcoppie differiscono tra di loro per la
diversa sezione d’urto del processo in esame.
1.2.1 Effetto fotoelettrico
L’effetto fotoelettrico consiste nell’emissione di elettroni da una superficie colpita da
una radiazione elettromagnetica. Se l’energia del fotone incidente è maggiore o uguale
all’energia di soglia dell’atomo bersaglio, allora il fotone può essere assorbito da un
elettrone di core. L’elettrone eccitato, grazie all’energia assorbita, riesce a liberarsi e
viene espulso dall’atomo con energia cinetica pari alla differenza tra l’energia del fotone
incidente e quella di legame dell’elettrone. Nell’atomo si va cos̀ı a formare una lacuna che
può essere occupata da un elettrone di una shell più esterna. Questa transizione porta
al rilascio di energia sotto forma di raggi X e fa in modo che l’atomo raggiunga una
condizione di maggiore equilibrio. L’energia del fotone emesso per la transizione è pari
alla differenza di energia tra l’orbita iniziale dell’elettrone e quella finale. La lacuna si è
cos̀ı ”spostata” in una shell più esterna e può essere colmata a sua volta da un elettrone
di una shell ancora più esterna secondo le modalità appena descritte. La ionizzazione
provoca il riassestamento degli altri elettroni nelle shell più esterne con l’emissione di
raggi X. La sezione d’urto dell’effetto fotoelettrico aumenta all’aumentare del numero





dove m ≈ 3.5 e n varia tra 4 e 5. In generale, entrambi i parametri dipendono dall’energia
del fascio incidente.
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Figura 1.5: Rappresentazione schematica dell’effetto fotoelettrico.
1.2.2 Effetto Compton
L’effetto Compton consiste in un urto quasi elastico tra il fotone del fascio incidente
e un elettrone di un atomo. Se il fotone incidente ha un’energia cinetica molto maggiore
di quella di legame degli elettroni, allora l’elettrone si può considerare a riposo. Il
fotone urta l’elettrone, cos̀ı facendo gli cede parte della sua energia cinetica e subisce un
effetto di diffusione. L’energia finale del fotone dipende dall’angolo di deflessione θ (si







1 + α(1− cos θ)
)2(






(1 + cos2 θ)[1 + α(1− cos θ)]
)
(1.2.4)
dove α ≡ hν/mec2, ν è la frequenza del fotone incidente, re e me sono rispettivamente il
raggio e la massa classica dell’elettrone. La sezione d’urto totale, calcolata attraverso
l’integrazione della sezione d’urto differenziale, è proporzionale al numero atomico Z del





Figura 1.6: Rappresentazione schematica dell’effetto Compton.
1.2.3 Produzione di coppie
La produzione di coppie è un processo nel quale l’interazione con la materia del fotone
incidente genera una coppia elettrone-positrone. Questo processo può avvenire solamente
se il fotone incidente ha un’energia maggiore o uguale a 1.022 MeV, che equivale all’e-
nergia minima per produrre una coppia elettrone-positrone [13]. L’energia del fotone
iniziale in eccesso, cioè Eγ − Ecoppia = Eγ − 2mec2 = Eγ − 1.022 MeV, viene ceduta
sotto forma di energia cinetica della coppia o del nucleo. Dopo la formazione della cop-
pia, il positrone ionizza e va incontro ad annichilazione con un elettrone generando due
raggi γ caratteristici di energia pari a 0.511 MeV (si veda Fig. 1.7). La produzione
di coppie può avvenire anche nel caso in cui il campo elettromagnetico sia generato da
un elettrone e non da un nucleo con un’energia di soglia maggiore (4mec
2). Non esiste
un’espressione semplice per esprimere la sezione d’urto per il processo di produzione di
coppie, in quanto per il calcolo corretto sarebbe necessario utilizzare l’elettrodinamica
quantistica e i diagrammi di Feynman. Semplificando, è possibile ricordare che il suo
valore è proporzionale al quadrato del numero atomico del mezzo attraversato dal fotone
e la probabilità che avvenga produzione di coppie aumenta notevolmente all’aumentare
dell’energia del fascio di fotoni [13].
σcoppie ∝ Z2
Fig. 1.8 rappresenta la dipendenza fra la probabilità che si verifichi uno dei processi
di interazione descritti, l’energia del fascio incidente e il materiale considerato. Nelle
condizioni di radioterapia (energia pari a circa 10 MeV) la maggior parte delle interazioni
sono dovute a effetto Compton oppure a produzione di coppie.
11
Figura 1.7: Rappresentazione schematica della produzione di coppie.
Figura 1.8: Peso dei vari effetti caratterizzanti l’interazione fotone-materia al varia-
re della carica (Z) del materiale attraversato e ad energie fotoniche diverse. Le curve
rappresentano i valori per i quali gli effetti adiacenti hanno la medesima probabilità.
1.2.4 Interazione neutroni materia
In quanto particelle neutre, i neutroni non sono interessati da processi di tipo coulom-
biano, ma possono interagire per interazioni forti. I neutroni vengono divisi a seconda
della loro energia: termici per En ≈ 0.025 eV, epitermici per En ≈ 1 eV, lenti per
En ≈ 1 keV, veloci per 100 keV < En < 10 MeV, ad alte energie per En > 10 MeV. Il
range energetico caratteristico di un fascio primario utilizzato in adroterapia è di circa
200 MeV/u, che attraverso processi nucleari porta alla formazione di neutroni veloci e di
alta energia. Per i neutroni veloci sono possibili diverse reazioni nucleari: (n,p), (n,α),
(n, 2n); per i neutroni lenti o termici invece, la principale reazione è la cattura nella
forma (n, γ); i neutroni veloci vanno incontro a vari processi di scattering (elastico o
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anelastico), perdendo energia ad ogni diffusione, secondo un processo cosiddetto di mo-
derazione. Quando la loro energia è dell’ordine dell’elettronvolt è grande la probabilità
che i neutroni vengano assorbiti. La legge che descrive l’attenuazione di un fascio di
neutroni mentre attraversa un mezzo materiale è una legge esponenziale:
I(x) = I0e
−σtn·x (1.2.5)
dove σt è la sezione d’urto totale (ovvero, comprende anche i processi di scattering), n è
il numero di atomi per unità di volume nel mezzo materiale, x è la spazio percorso e I0 è
l’intensità del fascio iniziale. Se consideriamo una collisione elastica tra un neutrone di
energia iniziale E ed un atomo del bersaglio di massa atomica A, considerato a riposo,
attraverso la conservazione dell’energia e del momento si può trovare una relazione che




A2 + 1 + 2A cos θ
(A+ 1)2
(1.2.6)
dove E’ è l’energia del neutrone successiva all’urto, E è l’energia del neutrone prima
dell’urto e θ è l’angolo di scattering. Entrambe le energie sono misurate nel sistema
di riferimento del laboratorio, mentre l’angolo è misurato nel sistema di riferimento del
centro di massa. Se θ = 0° si trova che E′
E








Si può notare che se A = 1, cioè il bersaglio è costituito da atomi di idrogeno, il neu-
trone cede tutta la sua energia al singolo protone. Questo significa che l’elemento che
meglio modera un fascio di neutroni è l’idrogeno. Ogni neutrone può subire un numero
elevato di diffusioni, per questo motivo va ripetuto il calcolo dell’energia persa ad ogni
step di diffusione. Nel secondo processo di scattering, i neutroni incidenti non sono più
monoenergetici, ma sono distribuiti come in Fig. 1.9 (a) [3]. Si può considerare che ap-
prossimativamente ad ogni intervallo energetico di larghezza ∆E corrisponda una nuova
generazione di neutroni monoenergetici (Fig. 1.9 (b)). Continuando questo processo si
ottiene le successive generazioni di distribuzione di energia come mostrato in Fig. 1.9
(c).
A seguito di una singola collisione, si definisce matematicamente un nuovo parametro ξ
che rappresenta il valore medio di ln ( E
E′



















Figura 1.9: Rappresentazione schematica dei processi multipli di scattering elastico per
i neutroni [3].
dove dΩ è l’elemento infinitesimo di angolo solido nel sistema di riferimento del centro
di massa. Sviluppando l’espressione, si trova quindi:







Il valore medio di lnE ′ dopo ogni collisione diminuisce di una quantità pari a ξ e dopo
n collisioni il valore medio di lnE ′ vale lnE ′n:
lnE ′n = lnE − nξ (1.2.10)
Per neutroni ad alte energie (> 10 MeV) lo scattering anelastico è il processo maggior-
mente probabile. In Fig. 1.10 si può vedere come le sezioni d’urto dei possibili processi
dei neutroni dipendano fortemente dall’energia del fascio. In Tab. 1.2.1 è riportato il
numero di generazioni di collisioni per vari nuclei moderatori. Questa è una buona ap-
prossimazione per neutroni veloci, ma quando il neutrone raggiunge un’energia cinetica
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Figura 1.10: Dipendenza delle sezioni d’urto dei processi possibili per neutroni veloci o
alle alte energie in funzione della loro energia cinetica. Sono stati considerati i possibili
processi tra neutrone-idrogeno e neutrone-carbonio.
di circa 0.025 eV (ovvero il neutrone è di tipo termico) la velocità termica degli atomi
è confrontabile con quella del neutrone. In questo caso i processi di diffusione sono ben
descritti dalla meccanica statistica e dopo un sufficiente tempo i neutroni avranno rag-
giunto l’equilibro termico con il moderatore alla temperatura di quest’ultimo. In questo
caso, è molto probabile che avvenga un fenomeno di cattura. Le sezioni d’urto per le
reazioni di cattura, infatti, presentano spesso fenomeni di risonanza che rendono il valore
della sezione d’urto molto elevato.






Tabella 1.2.1: Proprietà di moderazione di vari nuclei. Il fascio di neutroni incidente ha
un’energia iniziale di 2 MeV e alla fine del processo ha un’energia di circa 0.025 eV.
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1.3 Effetti biologici delle radiazioni
1.3.1 Danneggiamento del DNA
I trattamenti contro i tumori possono essere di diverso tipo (chemioterapia, immu-
noterapia, chirurgia, radioterapia e adroterapia) ma hanno tutti un unico obiettivo: far
cessare la riproduzione cellulare delle cellule malate. A tale scopo è necessario danneg-
giare il DNA della cellula. Quest’ultimo è un lungo polimero, formato da una coppia
di filamenti legati tra loro, la cui unione prende la forma di una doppia elica [14]. La
struttura laterale è formata da gruppi fosfato e da 2-deossiribosio in uno schema che si
ripete. Il DNA è caratterizzato da quattro diversi tipi di basi azotate: adenina, citosina,
timina e guanina. Le basi azotate si legano tra di loro per mezzo di legami ad idroge-
no in strutture definite (adenina-citosina, timina-guanina e viceversa). In questo modo
vengono uniti i due filamenti e si stabilizza la struttura a doppia elica.
La radioterapia e l’adroterapia utilizzano fasci ionizzanti contro la zona tumorale al
fine di arrecare danni irreparabili al DNA delle cellule coinvolte. Tali danni si possono
verificare in due modi diversi. Il primo viene chiamato modo diretto e consiste nel dan-
neggiamento del DNA per mezzo direttamente della radiazione. Infatti, in questo caso,
la collisione della radiazione con il nucleo cellulare riesce a raggiungere il filamento di
DNA. Qui la radiazione ionizzante riesce a rompere uno o più legami ad idrogeno tra
nucleotidi complementari. Molto spesso, però, il DNA è in grado di riparare i danni
registrati ai filamenti. Il DNA, infatti, riesce a ricostruire i propri filamenti, poiché la
loro rottura è un evento frequente dovuto a comuni fattori esterni, come l’innalzamento
di temperatura o l’interazione con i raggi ultravioletti. Per lo scopo di nostro interesse,
ovvero la morte cellulare, è quindi necessario colpire un numero significativo di legami
a idrogeno, permettendo cos̀ı lo sfaldamento della struttura a doppia elica e generan-
do un effettivo danno al tumore. Proprio per questo motivo risultano maggiormente
performanti radiazioni ad alta ionizzazione.
Viceversa, il secondo modo con cui si possono generare danni è chiamato modo in-
diretto e consiste nella produzione di radicali liberi, che interagendo tra di loro formano
sostanze dannose per il DNA. La formazione dei radicali liberi si ottiene dalla radiolisi
delle molecole d’acqua. Quest’ultime sono infatti presenti in grandi quantità nel nostro
corpo (circa il 75%) e interagiscono secondo la seguente reazione:
hν + H2O H2O
+ + e–
Si forma cos̀ı un elettrone ed uno ione positivo H2O
+. Gli elettroni liberati possono essere
catturati dalle molecole d’acqua, dando cos̀ı vita alla seguente reazione:
e– + H2O H2O
–
Dopodiché si ha la dissociazione degli ioni che si sono formati in precedenza:
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H2O
+ H+ + OH
H2O
– OH– + H
I prodotti finali sono, quindi, due radicali liberi H , OH e due ioni OH–, H+. In presenza
di O2 viene prodotto anche l’anione superossido O
–
2 , utile per quanto riguarda i danni
provocati dalle radiazioni. Le sostanze precedentemente elencate si combinano tra di
loro in tre differenti processi chimici:
1. H+ + OH– H2O
2. H + OH H2O
3. OH + OH H2O2
Dal momento che la reazione (1) e la reazione (2) generano acqua, non provocano danni
al DNA. La reazione (3), invece, genera perossido di idrogeno (comunemente chiamato
acqua ossigenata) nociva per le funzioni vitali della cellula. Il sistema biologico è in
grado, d’altra parte, di neutralizzare il perossido di idrogeno grazie a particolari enzimi.
Gli effettivi danni dei radicali liberi sono, quindi, sotto il controllo dell’equilibrio tra il
loro rateo di produzione e quello di eliminazione per effetto del sistema difensivo. Un
fascio di radiazioni ionizzanti produce un eccesso di radicali liberi che il sistema biologico
non riesce ad eliminare completamente, provocando cos̀ı un danno ossidativo al tessuto
che porta all’apoptosi della cellula.
I metodi appena descritti rappresentano i modi con cui le radiazioni ionizzanti provo-
cano danni al DNA e quindi alla cellula tumorale, portando alla cessazione della sua ri-
produzione. Nei prossimi paragrafi verranno illustrati i principali fenomeni fisici necessari
per la comprensione del fenomeno della ionizzazione all’interno della cellula.
1.3.2 Dose assorbita
Gli effetti fisici, chimici e biologici derivanti dalle radiazioni sono strettamente connessi
alla quantità di energia che viene rilasciata all’interno di una porzione di materia. Per
questo motivo viene definita dose assorbita la quantità di energia che viene assimilata
per unità di massa del mezzo irradiato [15]. La dose assorbita costituisce una grandezza
fisica dosimetrica, utilizzata per descrivere la trasmissione dell’energia dalla radiazione





L’unità di misura nel Sistema Internazionale è il Gray [Gy], dove 1 Gy corrisponde ad 1
joule di energia E diviso 1 kg di massa m. La grandezza appena descritta non tiene però
conto dei diversi tipi di fasci di particelle. Viene cos̀ı introdotta una nuova grandezza,
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chiamata dose equivalente ed indicata con Deq, che corrisponde alla dose assorbita mol-






dove la sommatoria si riferisce a tutti i tipi di radiazione R considerati, mentre Das,R cor-
risponde alla dose assorbita a causa della radiazione R. In Tab. 1.3.1 vengono riportati
i diversi valori di wR a seconda del tipo di radiazione. La dose equivalente, tuttavia, non
fornisce una descrizione completa, in quanto non viene presa in considerazione la speci-
fica radiosensibilità dei diversi tessuti e organi. A tale scopo viene definita un’ulteriore
grandezza dosimetrica, chiamata dose efficace Def . La dose efficace è la somma delle dosi
equivalenti assorbite dai diversi organi e tessuti T , moltiplicati per pesi adimensionali





dove la sommatoria è fatta su tutti i tessuti T e Deq,T indica la dose equivalente assorbita
dal tessuto T. Il peso wT rappresenta la capacità di resistenza alla radiazione per il tessuto
o organo T. La dose equivalente e la dose efficace sono misurate in Sievert [Sv], un’unità
di misura che corrisponde ad una dose assorbita in gray moltiplicata per un peso, in
modo tale che gli effetti di un sievert di un certo tipo di radiazione su un particolare






Frammenti di fissione 20
Ioni pesanti 20
Tabella 1.3.1: Fattori di ponderazione wR (indice di pericolosità) per i diversi fasci di
particelle. Fasci diversi di particelle rilasciano la dose in maniera differente. Per gli
elettroni non è stato considerato il fenomeno degli elettroni Auger [15].
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Organo/Tessuto wT
Superficie dell’osso, pelle, ghiandole salivari, cervello 0.01
Fegato, esofago, vescica, tiroide 0.04
Gonadi, seno, cuore, muscolo, pancreas, prostata 0.08
Midollo osseo rosso, colon, polmone, stomaco 0.12
Tabella 1.3.2: Fattori di ponderazione wT (indice di pericolosità) per diversi organi o
tessuti. Organi o tessuti diversi assumono la dose in maniera differente. Sono stati
riportati solo gli organi e tessuti principali [15].
1.3.3 Sopravvivenza cellulare
In questo paragrafo si tratterà la sopravvivenza cellulare di un tessuto biologico, ovvero
la frazione di cellule sopravvissute alla radiazione. La descrizione della frazione di cellule
sopravviventi S ad una certa dose D è descritta dalla seguente formula esponenziale




dove α e β sono due parametri sperimentali che descrivono rispettivamente il numero di
danni letali e sub-letali provocati alla cellula. Come già detto il DNA riesce a riparare
solo alcuni dei danni causati dalla radiazione. Il parametro β, infatti, descrive i danni
riparabili dovuti a ionizzazione singola da parte di due differenti tracce per unità di
dose. Il parametro α, invece, descrive i danni irreparabili al tessuto generati da una
singola traccia per unità di dose che causa una ionizzazione doppia o multipla lungo la
catena del DNA. Il valore α
β
corrisponde alla dose D per la quale la componente lineare
αD eguaglia la componente quadratica βD2 (si veda Fig. 1.11). Se la componente β
tende ad assumere un valore elevato, il rapporto α
β
tende a diminuire e il tessuto che
stiamo considerando è definito late responder. Questi tipi di tessuto sono caratterizzati
da popolazioni omogenee a lenta proliferazione e maggiormente resistenti alle radiazioni
(ad esempio midollo spinale, osso e polmone). Il valore tipico di α
β
per un tessuto late
responder è compreso tra 0.5 e 6 Gy e la curva sul grafico semilogaritmico di Fig. 1.11
risulta più pronunciata. Se invece il rapporto assume valori compresi tra 7 e 20 Gy si parla
di tessuto early responder. Questi tessuti sono caratterizzati da un’alta riproducibilità e
una bassa resistenza alle radiazioni (ad esempio midollo osseo, cute, mucose). I tessuti
tumorali possono essere considerati come tessuti early responders. I danni provocati ai
tessuti, sia malati che sani, hanno una forte dipendenza dalla dose efficace, dal tempo di
esposizione e dalla resistenza alla radiazione dei tessuti.
Nei prossimi paragrafi verranno introdotte e spiegate altre tre grandezze utili alla
descrizione degli effetti della radiazione sulla materia: il LET, la RBE e il OER.
19
Figura 1.11: Sopravvivenza cellulare vs dose assorbita su scala semi-logaritmica per
radiazioni ad alto e basso valore di LET.
1.3.4 Linear Energy Transfer
Il Linear Energy Transfer (LET) è una quantità definita nel 1962 dall’International
Commision on Radiobiological Units come l’energia media rilasciata localmente dalla
radiazione per unità di lunghezza [17]. Nella definizione del LET, vengono trascurati gli
elettroni secondari a lungo range, cioè con un’energia maggiore di una certa soglia ∆. Il
LET viene misurata in kev
µm
.




dove dE∆ è l’energia persa dalla radiazione dovuta alle collisioni subite attraversando
una distanza dx del materiale, escludendo gli elettroni secondari con un’energia cinetica
maggiore di ∆ (cioè ad alto range). Se ∆ → ∞ il LET tende ad assumere il valore
dello stopping power, spiegato nel paragrafo 1.1.1. Il LET è una quantità che dipende
sia dalla velocità, che dalla carica delle particelle del fascio incidente e rappresenta una
quantità media. Per questo motivo non ha un importante significato quantitativo, visto
che l’energia per unità di lunghezza può variare molto su brevi distanze, ma può essere
utilizzata per catalogare i vari tipi di radiazioni in due gruppi: a basso ed ad alto LET.
Le radiazioni a basso LET riescono a penetrare più a fondo all’interno della materia.
Infatti, se il valore del LET è basso, poca energia viene depositata per unità di percorso
e quindi fenomeni di ionizzazione sono meno frequenti. D’altra parte, le radiazioni ad
alto LET hanno un potere di penetrazione minore e, depositando grande quantità di
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energia in piccole distanze, generano con maggiore frequenza processi di ionizzazione che
causano rotture multiple irreparabili alla catena del DNA. Le radiazioni ad alto LET,
quindi, hanno maggiore probabilità di causare danni al DNA rispetto a quelle a basso
LET.
1.3.5 Relative Biological Effectiveness
La Relative Biological Effectiveness (RBE) è una quantità definita nel 1954 dal Na-
tional Bureau of Standards [18]. È una quantità che tiene conto degli effetti biologici
diversi prodotti da due radiazioni con LET differenti a parità di dose. Come riportato in
Fig. 1.12, la RBE è definita come il rapporto tra la quantità di dose di una radiazione di









Figura 1.12: Le due curve rappresentano la sopravvivenza cellulare in funzione della dose
per due radiazioni differenti: una di particelle cariche e quella di riferimento di raggi X.
Il valore di RBE viene definito come il rapporto tra i valori che assumono le curve quando
intersecate da rette orizzontali (uguale effetto biologico).
Solitamente la radiazione di riferimento è la radiazione a raggi X. Il valore di RBE
dipende sia dal tipo di radiazione che dal sistema biologico considerati, ma anche dal
numero e dalla distribuzione delle ionizzazioni lungo il percorso ed, inoltre, è funzione del
LET, come mostrato in Fig. 1.13, dove all’aumentare del LET aumenta anche il valore di
RBE. Infatti, i danni provocati al DNA crescono all’aumentare del LET, in conseguenza
all’aumento di RBE. Il massimo della curva si ha in corrispondenza di un valore di LET
≈ 100 kev
µm
, dopodiché il valore di RBE tende a diminuire nonostante il LET continui
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Figura 1.13: RBE vs LET per cellule renali T1, irradiate con fasci mono-energetici di
particelle cariche pesanti. Le curve 1, 2, 3 corrispondono a RBE con una sopravvivenza
cellulare rispettivamente pari a 0.8, 0.1 e 0.01 [19].
ad incrementare. Questo effetto è dovuto all’overkill cellulare. Con questo temine ci si
riferisce all’eventualità in cui viene depositata talmente tanta energia all’interno di una
singola cellula che parte di questa è in eccesso, risultando cos̀ı sprecata. È evidente che
il valore ottimale del LET per avere il massimo valore possibile di RBE sia circa 100 kev
µm
,
massimizzando cos̀ı i desiderati effetti biologici.
1.3.6 Oxygen Enhancement Ratio
Un fattore importante che riguarda gli effetti biologici delle radiazioni è la concentra-
zione di ossigeno della zona irradiata. Per questo motivo è stato introdotta la grandezza
OER, definito come la dose somministrata di un tipo di radiazione non in condizioni
di normale ossigenazione (DO) rispetto alla dose somministrata della stessa radiazione






Il OER è una quantità legata soprattutto al metodo indiretto per eliminare le cellule can-
cerogene, descritto in sezione 1.3.1. La presenza della molecola O2, infatti, può portare
all’amplificazione dell’azione dei radicali liberi e alla conseguente formazione del radicale
idroperossido HO2 . Una reazione possibile è la seguente:
O2 + H HO2
dove H è prodotto dalla radiolisi dell’acqua. A partire dall’idroperossido si potrebbe
successivamente formare il perossido di idrogeno secondo la reazione:
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H + HO2 H2O2
Un’altra reazione possibile che porta alla formazione del perossido di idrogeno è la cat-
tura elettronica di un elettrone che potrebbe essere stato precedentemente liberato dalla
ionizzazione della molecola d’acqua:
O2 + e
– O –2
Nella reazione precedente viene prodotto il radicale superossido, il quale subendo la
seguente reazione viene trasformato in perossido di idrogeno:
O –2 + 2H · H2O2
A seconda del valore di OER vengono considerate tre situazioni possibili. Se OER > 1
si definisce una condizione di anossia corrispondente a una bassa concentrazione di ossi-
geno nel tessuto che richiede quindi una somministrazione di dose maggiore rispetto alla
condizione di normale ossigenazione per ottenere lo stesso effetto biologico. Se OER = 1
è considerata situazione di equilibrio. Infine, se OER < 1 si definisce condizione di ipe-
rossia, ovvero alta concentrazione di ossigeno che richiede una dose minore rispetto alla
condizione di normale ossigenazione per ottenere lo stesso effetto biologico. In Fig. 1.14 è
mostrato l’andamento del valore di OER in funzione del LET. Il valore di OER è sempre
maggiore di 1 e tende a diminuire al crescere del LET. In particolare, per le radiazioni
ad alto LET (LET > 10 keV
µm
), la concentrazione di ossigeno nel tessuto considerato è
minima dal momento che la formazione di perossido di idrogeno dalla radiolisi dell’acqua
è già di per sé molto elevata. Considerando radiazioni a basso LET, invece, è necessario
aumentare il valore di OER, cos̀ı da fornire un numero maggiore di danni indiretti alle
cellule.
Figura 1.14: Grafico che mostra l’andamento del valore di OER in funzione del LET.
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1.4 Adroterapia
L’adroterapia è una terapia medica che consiste nell’irraggiamento della zona tu-
morale con adroni, ovvero particelle cariche. Le particelle attualmente utilizzate per i
trattamenti clinici sono protoni e ioni 12C, anche se si sperimentano continuamente al-
tri fasci di particelle come ossigeno ed elio per studiarne l’efficacia. In Italia esistono
tre centri specializzati in questo tipo di terapia: CATANA (Centro di AdroTerapia ed
Applicazioni Nucleari Avanzate) presso i laboratori nazionali INFN (Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare) del Sud a Catania, CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia) a Pa-
via e Centro di Protonterapia a Trento. Presso il CNAO vengono accelerati sia protoni
che ioni carbonio, mentre negli altri due centri vengono utilizzati solo fasci di protoni.
Da un lato, l’adroterapia è effettivamente efficace nella cura di specifici tumori e questo
porta sempre più nazioni ad investire in questa tecnologia [20] [21] [22] [23]. Dall’altro,
l’adroterapia è molto costosa in quanto per accelerare particelle cariche è necessaria un
ciclotrone oppure un sincrotrone, i quali a loro volta richiedono una grande quantità
di spazio per l’installazione [24]. La differenza tra adroterapia e radioterapia consiste
nella diversa interazione delle particelle del fascio con il bersaglio. Infatti, il profilo della
dose rilasciata da una particella carica segue la legge di Bethe-Bloch come spiegato in
sezione 1.1.1, mentre i raggi X rilasciano la maggior parte della dose nei tessuti/organi
più superficiali. La differenza principale delle due terapie viene mostrata in Fig. 1.15,
dove si vede bene come l’utilizzo di particelle cariche riesce maggiormente a preservare i
tessuti sani e a rilasciare la maggior parte della dose nella zona malata, mentre un fascio
di raggi X ha un profilo di dose che colpisce maggiormente i tessuti superficiali. Infatti,
la maggior parte dell’energia di un fascio di particelle cariche viene rilasciata intorno
alla zona di arresto della particella. Il range della particella dipende dall’energia, perciò
modificando il valore di quest’ultima si può modificare la zona in cui il fascio rilascerà
la maggior parte della dose. Questo permette di generare fasci maggiormente precisi a
seconda della profondità del tumore, permettendo inoltre di risparmiare i tessuti sani
circostanti. I fasci di particelle cariche sono caratterizzati da un alto LET, riuscendo
a generare danni irreparabili alla catena del DNA. I fasci di 12C presentano un LET e
RBE maggiore dei fasci di protoni, per cui si tende a prediligere trattamenti con fasci di
particelle di questo tipo [25] (si veda Fig. 1.15). I trattamenti con fasci protonici si ba-
sano sull’assunzione di un valore di RBE costante pari a 1.1. I dati sperimentali raccolti
negli ultimi anni provano tuttavia che che l’RBE aumenta all’aumentare del LET fino
ad un valore massimo di 1.7 [26]. In Fig. 1.16 si vede un confronto tra l’adroterapia e
la radioterapia. Tuttavia, il volume tumorale ha solitamente un’estensione maggiore del
picco di Bragg di un singolo fascio di particelle. Per questo motivo, il fascio incidente
viene somministrato a diverse energie in modo tale da produrre una dose su tutta la zona
tumorale che sia circa uniforme [27]. Si forma in questo modo il SOBP, ovvero lo Spread
Out Bragg Peak. Per usufruire dei trattamenti di adroterapia è necessario compilare il
TPS (Treatment Planning System), ovvero il sistema di pianificazione del trattamento,
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Figura 1.15: Percentuale di dose assorbita: a confronto un fascio di fotoni, uno di protoni
e uno di 12C.
Figura 1.16: Percentuale di dose assorbita: a confronto un fascio di fotoni e uno di
protoni. Formazione dello Spread Out Bragg Peak.
che basandosi sui processi fisici interessati e sulle caratteristiche specifiche del pazien-
te fornisce il trattamento ad-hoc da erogare. Ad oggi il TPS non è ancora completo, in
quanto non vengono presi in considerazione tutti i processi fisici di interazione tra il fascio
e il bersaglio. Dal profilo di dose vengono considerate, infatti, possibili frammentazioni
del fascio proiettile, ma non del bersaglio. Per fasci di particelle più pesanti dei protoni,
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come gli ioni carbonio o ossigeno, queste interazioni nucleari durante il percorso causano
l’attenuazione del fascio e la formazione di frammenti secondari che hanno la possibilità
di interagire a loro volta generando danni non controllati. In Fig. 1.17 si può vedere
Figura 1.17: Grado di incidenza sulla morte cellulare per un bersaglio di acqua dovuto a
fenomeni di ionizzazione (puntini verdi) e fenomeni di frammentazione (puntini rossi).
come nel canale di ingresso il contributo della frammentazione sul grado d’incidenza sulla
morte cellulare risulta pari circa al 12%, mentre nella zona del picco di Bragg vale circa
l’1% [28]. Per un fascio di 12C a 200MeV/u in acqua, circa il 30% degli ioni primari è
coinvolto nelle reazioni nucleari e non raggiunge il picco di Bragg, mentre a 400 MeV/u
tale frazione aumenta fino al 70% [29]. Per colmare questa mancanza è stato approvato
l’esperimento FOOT (FramentatiOn Of Target) dall’INFN nel 2017. L’obiettivo è quello
di studiare i processi di frammentazione sia del proiettile che del bersaglio con lo scopo
di migliorare il sistema di pianificazione dei trattamenti. L’esperimento FOOT verrà
spiegato in dettaglio nel prossimo capitolo.
1.5 Boron Neutron Capture Therapy
La Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) è una terapia per la cura delle malattie
tumorali che si basa sull’irradiazione di neutroni termali di energia di circa 0.025 eV
[30] sulla zona tumorale fortemente arricchita di 10B (isotopo del boro), La reazione
principale è la cattura neutronica da parte del boro, che porta alla formazione del 11B*
eccitato, che decade quasi istantaneamente in un due prodotti molto energetici ad alto
LET. Si formano quindi una particella α ed un nucleo di 7Li tramite due diverse reazioni
[31]. La prima, che è la più probabile, è la seguente (si veda Fig. 1.18):
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10B + n 11B* α + 7Li* α + 7Li + γ
dove le energie dei prodotti valgono: Eα ≈ 1.47 MeV, E7Li ≈ 0.84 MeV, Eγ ≈ 0.48 MeV.
La seconda reazione che può avvenire è la seguente:
10B + n 11B* α + 7Li
dove le energie dei prodotti valgono: Eα ≈ 1.78 MeV, E7Li ≈ 1.01 MeV.
Figura 1.18: Schematizzazione della principale reazione su cui si basa il funzionamento
della BNCT.
I prodotti delle due reazioni causano danni per ionizzazioni nella zona limitrofa alla
cattura del neutrone, infatti il range è di circa 5 µm per le particelle α e di circa 9 µm
per il nucleo di 7Li. Oltre alla formazione di due particelle ad alto LET, un altro motivo
per il quale viene utilizzato il 10B è relativo al fatto che quest’ultimo è un isotopo molto
presente in natura, non radioattivo e la cui chimica è ben conosciuta. La concentrazione
del 10B nella zona tumorale deve essere la più alta possibile, in quanto, nonostante le
sezioni d’urto di cattura neutronica degli elementi normalmente presenti siano inferiori
rispetto a quella del 10B, l’idrogeno e l’azoto contribuiscono comunque all’assorbimento
dei neutroni [32]. L’obiettivo è quello di massimizzare la cattura neutronica da parte del
10B, cos̀ı da danneggiare in maniera letale la zona tumorale, e minimizzare le possibili
reazioni da parte dell’idrogeno e dell’azoto che potrebbe causare danni ai tessuti sani:
14N + n 15N* 14C + p
1H + n 2H* 2H + γ
dove le energie dei prodotti valgono: Ep ≈ 0.6 MeV, Eγ ≈ 2.2 MeV. È stata stimata per
mezzo di metodi probabilistici una quantità ottimale di ≈ 109 atomi di 10B per cellula
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con una fluenza di neutroni termici di circa 1012-1013 neutroni
cm2
[33]. Ad ogni modo, ci sono
diverse difficoltà legate alla terapia. Prima di tutto il controllo della somministrazione del
boro, che avviene sotto forma di diversi composti o farmaci. Un ideale farmaco dovrebbe
depositarsi ed accumularsi solo nella zona malata tumorale e non anche in regioni sane.
Un altro problema riguarda la difficoltà di focalizzare il flusso neutronico, che estratto da




L’esperimento FOOT (FragmentatiOn Of Target) è un progetto approvato dall’INFN
nel 2017, che vede la collaborazione del centro CNAO (Centro Nazionale di Adrotera-
pia Oncologica), del TIFPA (Trento Institute for Fundamentals Physics Applications)
e di centri internazionali come GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung, cioè ”So-
cietà per la ricerca sugli ioni pesanti”) e HIT (Heidelberg Ion-Beam Therapy Center).
L’esperimento nasce con l’obiettivo di misurare le sezioni d’urto di frammenti nucleari,
che vengono generati dall’interazione di fasci di protoni o ioni pesanti di interesse per
l’adroterapia con i tessuti organici. Infatti, attualmente non si è in possesso di dati
sperimentali relativi alle energie tipiche dell’adroterapia, ovvero di fasci tra 50 e 200
MeV/u per protoni e tra 50 e 400 MeV/u per ioni pesanti. Come detto a fine del capi-
tolo precedente, le reazioni nucleari nel canale di ingresso non sono trascurabili. In Fig.
2.1 si può vedere come la maggior parte degli ioni di carbonio del fascio interagiscano
prima di arrivare al picco di Bragg. Al crescere dell’energia del fascio, inoltre, questa
percentuale di particelle aumenta. Gli studi effettuati sulla frammentazione nucleare
di protoni o ioni risultano incompleti o limitati a piccoli intervalli di energia [34] [35].
Da questi esperimenti, quindi, non si riesce ad avere un quadro completo ed esaustivo
dei processi fisici coinvolti. D’altra parte, al giorno d’oggi, per i trattamenti protonici
viene raccomandato e utilizzato un RBE costante di 1.1, che però può rappresentare una
sottostima od una sovrastima della dose da somministrare nel volume di tessuti sani in
adroterapia. Per questo motivo, i risultati delle sezioni d’urto differenziali ottenute con
l’esperimento FOOT saranno utili per determinare un più corretto valore di RBE per i
fasci in esame. Inoltre, grazie a questi studi, sarà possibile determinare univocamente un
TPS, ovvero un sistema di pianificazione del trattamento, cos̀ı da determinare il modo
migliore per somministrare la dose prescritta al paziente [36]. Infine, agenzie spaziali
come la NASA hanno avviato studi riguardo i rischi delle radiazioni nello spazio per
un’esposizione massiva e prolungata a raggi cosmici. Per questo motivo un altro ambito
interessato dall’esperimento FOOT è la radioprotezione nello spazio. I dati forniti dall’e-
sperimento FOOT, infatti, saranno utili per futuri sistemi protettivi sia per l’elettronica
29
Figura 2.1: Attenuazione di un fascio di carbonio 12C dovuto a frammentazione nucleare
in acqua. Nella parte inferiore si vedono i rispettivi picchi di Bragg per le due curve a
diversa energia [29].
delle navicelle, che per l’equipaggio [37].
2.1 Caratteristiche dell’apparato e cinematica inver-
sa
L’apparato sperimentale di FOOT è stato realizzato sulla base di alcune richieste
specifiche e pratiche. Le dimensioni dell’apparato, infatti, sono limitate in modo tale da
consentire un facile trasporto nei centri di trattamento e ricerca in cui i vari test beam
avverranno. Inoltre, è stato progettato in modo tale che le sezioni d’urto dei frammenti
nucleari abbiano una massima incertezza del 5%, la risoluzione energetica delle sezioni
d’urto differenziali sia circa pari ad 1 Mev/u, si riesca ad avere l’identificazione della
carica elettrica del frammento con precisione del 2% - 3% e l’identificazione del numero
di massa del frammento con precisione minore al 5%.
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I protoni o gli ioni interagendo con gli atomi del tessuto organico, che possiamo
considerare costituito principalmente da carbonio, ossigeno e idrogeno, portano alla loro
frammentazione. I frammenti che si formano, però, non riescono ad essere rivelati in
quanto hanno un range solitamente di qualche µm (si veda Tab. 2.1.1).
Frammento E(MeV) LET(keV/µm) Range(µm)
15O 1.0 983 2.3
15N 1.0 925 2.5
14N 2.0 1137 3.6
13C 3.0 951 5.4
12C 3.8 912 6.2
11C 4.6 878 7.0
10B 5.4 643 9.9
6Li 6.8 215 26.7
4He 6.0 77 48.5
3He 4.7 89 38.8
2H 2.5 14 68.9
Tabella 2.1.1: Valori medi attesi dell’energia cinetica, del LET e del range per frammenti
del bersaglio prodotti da un fascio di protoni a 180 MeV in acqua [28].
Questo significa che i frammenti si fermano all’interno del bersaglio ed è quindi difficile
riuscire a rivelarli con un rivelatore esterno, seppur posizionato vicinissimo al target
stesso. Per questo motivo, viene utilizzata la tecnica della cinematica inversa, sfruttando
la simmetria spaziale del sistema. La sezione d’urto, infatti, è un invariante relativistico
rispetto al cambio di sistema di riferimento. Questo comporta che il fenomeno fisico
conduca agli stessi risultati sia nel caso in cui si consideri che il fascio sia accelerato
contro il bersaglio, cioè proiettile → bersaglio, sia nel caso opposto, ovvero il bersaglio
lanciato contro il fascio, proiettile ← bersaglio. Per questo motivo, al posto di utilizzare
un fascio di protoni contro un target di ioni come 12C o 16O, viene accelerato un fascio di
ioni contro un bersaglio di H. Tuttavia, la probabilità di interazione con un target di soli
atomi di idrogeno è molto bassa, perciò come target si utilizzano due lamine affiancate,
costituite rispettivamente di carbonio (C) e di polietilene (C2H4). È possibile ottenere






















rappresentano rispettivamente la sezione d’urto dif-
ferenziale rispetto all’energia cinetica del frammento in esame relativa ad un target di
idrogeno, polietilene e carbonio. In seguito alle misure ottenute viene applicato un boost
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inverso, in modo tale tornare nel sistema di riferimento reale in cui il proiettile è un
protone.
Da simulazioni Monte Carlo si è visto che la distribuzione angolare dei frammenti
varia a seconda della propria carica (si veda Fig. 2.2). I frammenti più pesanti, cioè
Z > 2, hanno un angolo massimo di diffusione di circa 10°. Invece, i frammenti più
leggeri sono emessi su tutto l’angolo solido. Per questo motivo si è deciso di utilizzare
due apparati di rivelazione diversi: uno con un angolo di semiapertura di circa 10° per i
frammenti pesanti ed uno con una semiapertura di circa 70° per quelli più leggeri. Nei
prossimi paragrafi verranno introdotti e discussi entrambi i setup sperimentali.
Figura 2.2: Distribuzione angolare dei frammenti secondari al variare di Z per un fascio
di carbonio a 200 MeV su target di atomi di carbonio [38].
2.2 Apparato sperimentale per frammenti pesanti
Lo spessore del bersaglio è di circa 2 mm, in modo tale da attenuare fenomeni di
frammentazione secondaria che potrebbero modificare i risultati dell’esperimento. Da
quest’ultimi è possibile ottenere dati sulle grandezze desiderate, come la traiettoria, il




frammenti. L’apparto sperimentale per frammenti pesanti è mostrato schematicamente
in Fig. 2.3. L’apparato si divide in tre regioni. La prima parte è quella precedente e
contenente il bersaglio, la parte centrale è costituita dal tracciatore per la misura della
traiettoria e dei momenti e, infine, la zona finale in cui si misura l’energia depositata ed
Ecin dei frammenti.
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Figura 2.3: Schema dell’apparato sperimentale di FOOT per i frammenti più pesanti.
2.2.1 Regione precedente al bersaglio
Nella regione che precede il bersaglio, il fascio attraversa lo Start Counter (SC).
Quest’ultimo rivela e registra l’informazione relativa all’istante in cui avviene il passaggio
del fascio, necessaria per il calcolo del TOF. Successivamente, il fascio entra in una Drift
Chamber (DC), cioè una camera a deriva, in cui si misurano la sua posizione e direzione;
dopodiché il fascio giunge al bersaglio.
Lo SC è costituito da un foglio scintillatore plastico a disco EJ228 di raggio pari a 26
mm e di spessore 250 µm, disposto a 20-30 cm prima del bersaglio (si veda Fig. 2.4). I
parametri spaziali sono stati determinati in modo tale da minimizzare eventuali processi
di frammentazione nella regione precedente al bersaglio (meno del 5% rispetto a quelli
sul bersaglio). Il fascio attraversando lo SC, interagisce con il materiale dello scintillatore
generando emissione di luce. I fotoni prodotti vengono trasportati da quattro fasci da
quaranta fibre ottiche a tubi fotomoltiplicatori PMT Hamamatsu H10721-210. Quest’ul-
timi trasformano le informazioni luminose in segnali elettrici con efficienza quantica del
40%. L’efficienza quantica viene definita come la percentuale di energia incidente che rie-
sce ad essere assorbita dal sensore di acquisizione. Analisi sperimentali hanno mostrato
un’efficienza pari circa all’unità e una risoluzione temporale di 100 ps [39]. Con efficienza
si intende la probabilità che il rivelatore riesca a registrare una radiazione che vi incide.
Al giorno d’oggi, è stato realizzato un nuovo SC con l’utilizzo di Silicon Photomultiplier,
garantendo una maggiore precisione e risoluzione temporale (circa 65 ps).
Il Beam Monitor (BM) è una camera di ionizzazione a deriva formata da 12 strati di
fili anodici. Ogni filo è a sua volta composto da tre celle a deriva, che hanno dimensioni
rettangolari di 16 x 10 mm2. Il lato lungo delle celle a deriva è posto ortogonalmente
al fascio e sono posizionate sfalsate tra loro di mezza cella, cos̀ı da risolvere eventuali
problemi di ambiguità spaziale. L’attraversamento del fascio nella camera, interagendo
con il gas presente, porta alla generazione di ioni positivi ed elettroni. Questi si avvici-
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Figura 2.4: Disco scintillatore dello SC collegato a quattro fasci di quaranta fibre a
sinistra. A destra, le fibre ottiche sono raggruppate in diversi bracci.
nano al filo anodico più vicino e generano un impulso positivo. Nei fili anodici adiacenti
a quello interessato, invece, vengono generati impulsi negativi. I segnali vengono cos̀ı
raccolti ed analizzati da un codice di ricostruzione per la determinazione della direzione
del fascio. L’efficienza per il BM è stata misurata circa pari all’unità per fasci di ioni
protonici indipendentemente dall’energia del fascio [40]. Inoltre, è stato stimato che il
migliore valore per la risoluzione spaziale intrinseca del BM, ovvero la precisione con la
quale viene localizzato il passaggio della particella del fascio nello spazio, sia nel range
60 - 100 µm. Infine, il BM ha un tempo di letteratura dell’ordine del µs, cos̀ı da non
mischiare tracce appartenenti ad eventi diversi.
Dopo il BM si trova il bersaglio, che è costituito da due targhette consecutive di C e
C2H4 di spessore 2 mm.
2.2.2 Regione di tracciamento
La zona di tracciamento dei frammenti è costituita da uno spettrometro magnetico,
formato da due magneti permanenti e tre rivelatori al silicio. In generale, uno spettrome-
tro magnetico è uno strumento dotato di un magnete che produce un campo magnetico
~B e di rivelatori che misurano la traiettoria della particella carica mentre lo attraversa.
Lo scopo del sistema di tracciamento è quello di ricostruire la traiettoria e misurare il
valore di ~p dei frammenti.
Il primo rivelatore successivo al bersaglio è il Vertex Tracker (VT), il quale è costituito
da quattro strati di sensori. Questi ultimi usano un chip M28 della famiglia CMOS
Monolithic Active Pixel Sensor (MAPS), di dimensioni 20.22 mm x 22.71 mm2, come
elemento sensibile. Ogni sensore è formato da una matrice quadrata di 928 x 960 pixel
di lato 20.7 µm, nella quale ogni singolo pixel dispone di un proprio amplificatore e
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circuito di misura di corrente o voltaggio. Lo spessore dei sensori è ridotto, circa 50 µm,
in modo tale da minimizzare eventuali fenomeni di scattering multiplo e la disposizione
del rivelatore garantisce una copertura angolare di 40° dei frammenti prodotti. Infine,
i quattro strati di sensori sono separati tra di loro da 10 mm. La struttura del VT si
ispira a quella già utilizzata nel precedente esperimento FIRST [41] (si veda Fig. 2.5). Il
Figura 2.5: VT utilizzato per l’esperimento FIRST.
VT è posizionato all’ingresso dello spettrometro magnetico. Lo spettrometro magnetico
sfrutta le proprietà del campo magnetico per deflettere le particelle cariche del fascio per
mezzo alla forza di Lorentz:
~F = q~v ∧ ~B (2.2.1)
dove q e ~v sono rispettivamente la carica e la velocità della particella. Eguagliando
questa forza a quella centripeta si può ottenere il raggio di curvatura della traiettoria.











dove | ~B| è il modulo del campo magnetico. Il raggio di curvatura è costante in quanto il
modulo del campo magnetico è fissato, la massa e la carica della particella sono costanti
e, infine, il modulo della velocità è costante, perché dipende da una forza centripeta (la
forza di Lorentz non fa lavoro). Dall’Eq. 2.2.3 si può ricavare il modulo di ~p.
|~p| = m|~p| = qr| ~B| (2.2.4)
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dove L rappresenta l’estensione della regione di campo magnetico attraversata (si veda
Fig. 2.6). Questa approssimazione è possibile in quanto r >> L e quindi si può appros-
simare sin θ ≈ θ.
Figura 2.6: Traiettoria di una particella carica positivamente deflessa di un angolo θ
all’interno di una regione di spazio di lunghezza L, caratterizzata da un campo magnetico
~B.







Per determinare l’angolo di deflessione θ sono necessari quattro punti: due prima e due
dopo ai magneti. Il materiale e la geometria dello spettrometro magnetico sono sta-
ti determinati tenendo in considerazione la portabilità del sistema e la risoluzione del
valore di ~p. Quest’ultima è vincolata dalla capacità di risoluzione dei frammenti, cioè
dalla risoluzione della misura del numero di massa atomica A dei frammenti, e della
ricostruzione del LET in cinematica inversa. La configurazione dei magneti permanenti
utilizzati nell’esperimento FOOT è di tipo di Halbach a geometria cilindrica (si veda
Fig. 2.7). A loro volta, i magneti sono costituiti da dodici segmenti orientati e sagomati
secondo la configurazione di Halbach. Il campo magnetico risulta uniforme all’interno
della cavità e nullo all’esterno. Da diverse simulazioni 2D (con il codice Pandira, svilup-
pato dai laboratori di Los Alamos) e 3D (con il codice OPERA versione 16R1) risulta
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che con un’apertura interna di 9 cm ed uno spessore di 4.5 cm, si determina un campo
magnetico di 0.6 T lungo l’asse del magnete [42]. Questo valore può essere incrementato
a 0.9 T con uno spessore del magnete di 11 cm. I materiali utilizzati per i magneti sono
Sm-Co (Samario-Cobalto), che risulta essere robusto e poco sensibile alla radiazione.
Figura 2.7: Rappresentazione effettuata con il software OPERA di due magneti Sm-Co
in configurazione Halbach.
Tra i due magneti permanenti si trova l’Inner Tracker (IT), formato da due piani di
sensori di pixel di silicio. In questa regione il campo magnetico ha un valore di circa 0.6
T, ma non incide in maniera importante sul corretto funzionamento dei sensori [43]. La
configurazione del rivelatore si compone di due piani suddivisi in due strutture ciascuno.
Ogni struttura, a sua volta, è costituita da due moduli di quattro sensori Mimosa28 di
dimensioni 2x2 cm2 e di spessore 50 µm posizionati uno di fronte all’altro e separati da
2 mm di una lastra di SiC (si veda Fig. 2.8). I sensori sono posti su diversi strati di una
pellicola di poliammide (Kapton) di lato circa 100 µm e nella zona inferiore c’è spazio per
una fila di connettori metallici. Per ridurre al minimo la presenza di zone morte, ovvero
aree in cui non è possibile la misurazione, lo spazio tra due sensori consecutivi è di circa
30 µm e i piani sono tra di loro sfalsati di circa 100 µm. Le performance del rivelatore
sono confrontabili con quelle del VT, ma leggermente peggiori, in quanto l’area coperta
è maggiore e ci sono solo due strati di sensori anziché quattro.
L’ultimo rivelatore della regione di tracciamento è il Microstrip Silicon Detector
(MSD), che si trova a valle del secondo magnete. Questo rivelatore è formato da uno
strato di silicio di tipo n su cui sono impiantate strip di tipo p+ su un lato ed un elettrodo
di tipo n+ sull’altro lato, formando cos̀ı una giunzione p-n con elettrodo segmentato (si
veda Fig. 2.9). Il passaggio di una particella carica genera coppie elettroni-lacuna che
vengono raccolte dagli elettrodi. Viene cos̀ı a formarsi una corrente indotta dal moto
di deriva che crea il segnale. Quest’ultimo viene amplificato attraverso il meccanismo
interno della Low Gain Avalanche Diode (LGAD) con un guadagno di ≈ 10 [44]. Questo
meccanismo permette di ottenere un miglior rapporto segnale-rumore (S/N) e una misu-
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Figura 2.8: Schematizzazione della struttura dell’IT. I due strati di sensori sono formati
ciascuno da due moduli, a loro volta costituiti da quattro sensori al silicio M28 fissati su
strati di fogli di Kapton.
ra maggiormente corretta dell’energia rilasciata dai frammenti dE/dx, cos̀ı da garantire
una migliore identificazione dei frammenti. Inoltre, dal segnale che viene generato, si è
in grado di ricostruire la traiettoria dei frammenti all’interno del rivelatore. Il rivelatore
ha un’estensione di 9x9 cm2, necessaria per coprire un’apertura angolare di 10°, ed è
costituito da tre piani di silicio, ciascuno di spessore 150 µm, separati tra loro da una
distanza di 2 cm. Ogni piano a sua volta è formato da due strati di silicio di spesso-
re 70 µm, incollati tra loro per mezzo di un foglio biadesivo di Kapton di spessore 30
µm. Le strips hanno una lunghezza di 9 cm e distano tra loro 125 µm, assicurando una
risoluzione sulla posizione di 35 µm.
Figura 2.9: Rappresentazione grafico del funzionamento di un MSD.
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2.2.3 Regione finale
La regione finale è costituita da due strati sottili di scintillatori plastici (TOF-Wall),
che hanno come obiettivo quello di misurare il TOF e il valore di dE
dx
dei frammenti.
Successivamente si trova un calorimetro formato da cristalli di scintillatore, con lo scopo
di misurare il valore di Ecin dei frammenti, che si arrestano all’interno del rivelatore.
Il TOF-Wall è costituito da due strati ortogonali di venti barre di scintillatori plastici,
ciascuno di lunghezza 40 cm, larghezza 2 cm e spessore 3 mm, per un’estensione totale
di 40x40 cm2 (si veda Fig. 2.10). Lo spessore è ridotto in modo tale da minimizzare
eventuali processi di frammentazione all’interno del rivelatore. D’altra parte, uno spes-
sore maggiore avrebbe garantito un incremento della risoluzione del TOF e una migliore
misura di dE
dx
, in quanto ci sarebbe stato un numero maggiore di eventi di ionizzazione,
che avrebbe portato ad un segnale elettronico migliore. Il funzionamento del rivelatore,
infatti, è il seguente: le particelle cariche, attraversando il detector, eccitano gli atomi
di quest’ultimo, che successivamente si diseccitano rilasciando energia attraverso l’emis-
sione di luce. Ciascuna barra del rivelatore è avvolta in un foglio di alluminio, che guida
i fotoni verso i Silicon Photo Multipliers (fotorivelatori SiPMs). Ogni fotorivelatore è
caratterizzato da un’efficienza quantica pari al 43%.
Figura 2.10: Prototipo di una singola barra di materiale scintillatore del rivelatore.
L’ultimo rivelatore del setup sperimentale per frammenti pesanti è il calorimetro.
Questo rivelatore è costituito da 350 cristalli BGO (Bi4(GeO3)4, germanato di bismuto),
ciascuno di area trasversa di 2x2 cm2 e lunghezza 24 cm. I cristalli si estendono per una
superficie circolare di raggio di 20 cm, cos̀ı da riuscire a coprire un’apertura angolare di
10° ad 1 m di distanza dal bersaglio (si veda Fig. 2.11). Il calorimetro è caratterizzato da
un’elevata densità atomica ed un elevato numero atomico, che comporta un importante
valore di dE
dx
. Per questo motivo, il calorimetro è posto come ultimo rivelatore, in quanto
i frammenti si arrestano al suo interno, depositando totalmente la loro energia. Il segnale
elettronico indotto è proporzionale alla quantità di energia depositata nel rivelatore. Gli
eventuali neutroni prodotti all’interno del calorimetro possono fuoriuscire dal rivelatore
senza interagire nuovamente. Se questo succede, la loro energia viene persa e, come con-
seguenza, questo fenomeno porta ad una sottostima dell’energia dei frammenti. D’altra
parte, una frazione di frammenti va incontro ad un ulteriore processo di frammentazio-
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ne e, per mezzo del tracciamento spaziale e temporale dei frammenti secondari lungo
il loro percorso, è possibile recuperare il loro contributo energetico, cos̀ı da ridurre la
sottostima.
Figura 2.11: Rappresentazione 3D del calorimetro e vista frontale.
2.3 Apparato sperimentale per frammenti leggeri
L’apparato sperimentale per i frammenti più leggeri, ovvero quelli con Z 6 3, è
formato da una zona precedente al bersaglio identica a quella descritta nel paragrafo
2.2.1 e consta di SC e BM. Successivamente si trova uno spettrometro ad emulsione, che
cattura i frammenti caratterizzati da un angolo di deflessione maggiore di 70° rispetto
alla direzione del fascio principale (si veda Fig. 2.12). Lo spettrometro è realizzato
in modo tale da contenere sia il bersaglio che i vari rivelatori ed è formato da una
serie di strati di pellicole ad emulsione nucleare che, quando attraversate dai frammenti,
registrano il loro passaggio [45]. Per questo motivo lo spettrometro non ha bisogno né di
alimentazione, né di lettura elettronica. Viene utilizzata una camera ad emulsione invece
che un calorimetro, perché per la rivelazione di frammenti che hanno una distribuzione
angolare maggiore di 70° sarebbe necessario un calorimetro di diversi metri di lunghezza,
poco pratico sia a livello di costi che di portabilità.
Figura 2.12: Schematizzazione dell’apparato per frammenti leggeri
In FOOT la pellicola ad emulsione è formata da una base di plastica di spessore 200 µm,
compresa fra due strati sensibili di gel di spessore 50 µm, contenente cristalli di AgBr di
0.2 µm di diametro. I frammenti attraversando lo spettrometro possono interagire con le
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pellicole ad emulsione nucleare e, se questo succede, si liberano coppie di elettrone-lacuna
nei cristalli di AgBr. Gli elettroni cos̀ı liberati, sono intrappolati all’interno del reticolo
cristallino in punti denominati centri di immagine latente, nei quali vengono attirati gli
ioni Ag+, che acquisendo gli elettroni formano atomi neutri di argento Ag. Per mezzo
del processo chimico di sviluppo, altri elettroni sono inviati alla pellicola e, nei pressi
dei centri di immagine latente, altri ioni di argento acquisiscono un elettrone, cos̀ı da
portare alla formazione di ”grani” di atomi di argento di raggio circa 0.6 µm. Ogni
emulsione viene scansionata da un sistema automatico e, successivamente, un software
ha il compito di elaborare le immagini acquisite con l’obiettivo di riconoscere i gruppi di
atomi di argento che si sono formati. La traccia è ricostruita grazie alla successione in
diverse immagini di granuli allineati tra loro.
La struttura è divisa in tre zone (si veda Fig. 2.13). La prima regione di spessore
Figura 2.13: Schematizzazione della struttura dello spettrometro ad emulsione di FOOT.
circa di 4 cm, è formata da tre strati di bersaglio (C o C2H4) spessi 1 mm alternati
ciascuno da lastre di 300 µm. Queste ultime sono formate da una base plastica ricoperta
da due pellicole di cristalli di AgBr ad emulsione nucleare, i quali sono immersi in una
gelatina organica. Il fascio incidente interagendo con le celle organiche produce fram-
menti secondari. I successivi strati di emulsione ricostruiscono il punto di collisione e le
traiettorie con una risoluzione dell’ordine del micrometro. La lunghezza di 30 mm è tale
per cui almeno il 20% delle particelle incidenti colpiscano le celle di carbonio [46]. La
seconda regione di spessore circa di 1 cm, è formata da celle elementari contenenti tre
pellicole ad emulsione, necessarie per l’identificazione della carica dei frammenti prodotti.
Applicando diverse tecniche per il trattamento delle pellicole si possono ottenere parti-
colari condizioni di temperatura e umidità (refreshing), massimizzando le prestazione di
emulsione. Dai processi di reazione tra i frammenti carichi e le pellicole ad emulsione si
riesce a determinare la carica dei frammenti [47]. La terza ed ultima regione ha spessore
di circa 4 cm ed è composta da tre strati di piombo di spessore 1 mm alternati a strati di
emulsione per la misura di ~p. Per la misura di quest’ultimo viene misurato il range del
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frammento (si veda paragrafo 1.1.2), ovvero la distanza percorsa dal frammento prima
di arrestarsi, dalla quale si riesce a risalire al valore della Ecin della particella.
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Capitolo 3
Analisi per la rivelazione di neutroni
In questo capitolo verrà spiegata l’analisi statistica che è stata svolta come lavoro di
tesi. I dati analizzati sono stati generati per mezzo del codice Monte Carlo FLUKA e
descrivono l’interazione tra un fascio di 16O di energia 200 Mev/u con una target di C2H4
di spessore 5 mm. In totale il numero di ioni 16O che interagiscono con la targhetta, è
279984. Il lavoro di analisi di questa tesi si pone l’obbiettivo di studiare la possibilità di
rivelare i neutroni prodotti durante l’esperimento FOOT con l’attuale setup sperimentale
per frammenti pesanti, dal momento che quest’ultimo è stato teoricamente progettato
per la rivelazione dei soli frammenti carichi. Lo studio vuole anche indagare l’eventuale
necessità di aggiungere ulteriori detector per la rivelazioni dei neutroni. Nei prossimi
paragrafi verrà brevemente spiegato il metodo di identificazione dei neutroni e quello
di ricostruzione della loro energia. Successivamente verrà descritta l’analisi svolta per
l’identificazione dei migliori parametri da utilizzare per la rivelazione dei neutroni con
l’attuale setup sperimentale.
3.1 Identificazione dei neutroni e ricostruzione ener-
gia
Per la ricostruzione dei neutroni si è utilizzato il metodo dell’anti-coincidenza. L’appa-
rato sperimentale di FOOT è costituito nella parte finale da due rivelatori fondamentali
per il nostro scopo: il TOF-Wall e il calorimetro. Quando un frammento carico arriva
sui rivelatori, produce ionizzazione e rilascia un segnale in entrambi i detector. Le parti-
celle neutre che attraversano i due rivelatori, rilasciano invece un segnale solamente nel
calorimetro, in quanto lo spessore del TOF-Wall è tale da minimizzare la probabilità di
interazione tra il detector e le particelle. Per determinare se un frammento rilascia un
segnale o meno all’interno di un rivelatore sono stati utilizzati i valori di energia depo-
sitata nei due detector. Se un frammento deposita all’interno dei rivelatori un’energia
maggiore rispetto ad un valore di soglia prestabilito in essi verrà prodotto un segnale.
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Quello che ci si aspetta, quindi, è che i frammenti neutri (fotoni e neutroni) depositino
poca energia nel TOF-Wall, cos̀ı da non avere la formazione di un segnale, mentre ne
depositino a sufficienza nel calorimetro per ottenere un segnale in quest’ultimo. I fotoni
possono essere poi eliminati applicando un ulteriore soglia (10 MeV) relativa all’energia
depositata nel calorimetro. È necessario anche minimizzare i neutroni identificati come
provenienti dal target, ma in realtà formatisi nel calorimetro. Questo problema verrà
ampiamente affrontato e trattato nei prossimi paragrafi.
Per quanto riguarda la ricostruzione dell’energia si utilizzano le misure del TOF dei
frammenti e della distanza media percorsa (L). Vale cos̀ı la seguente equazione:
γ =
cTOF√
c2TOF 2 − L2
(3.1.1)




dove m è la massa del frammento e c è la velocità della luce. È cos̀ı possibile ricavare
l’errore relativo ∆E
E
che si compie nella ricostruzione dell’energia:
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dove ∆L è l’incertezza sulla distanza di volo L, mentre ∆t è l’incertezza sulla misura
del TOF (t). Per quanto riguarda il valore di L è stato calcolata la distanza media
percorsa dai neutroni provenienti dal target nel calorimetro. In Fig. 3.1 viene riportata
la distribuzione del numero di neutroni interagenti nel calorimetro e provenienti dal
target in funzione della distanza percorsa. Da questa distribuzione si evince che la
distanza media percorsa dai neutroni prodotti nel target per raggiungere il calorimetro
vale L = (111.8 ± 6.3) cm. Il calcolo del TOF per ogni frammento è stato effettuato
sommando cumulativamente il TOF dei frammenti genitori in maniera iterativa. Il ∆t,
cioè l’incertezza sulla misura del TOF, dipende dalla risoluzione temporale dei cristalli
del calorimetro. Quest’ultima, però, non è nota con precisione (viene stimata ≈ 1 ns).
Per ulteriori dettagli riguardo i metodi di identificazione dei neutroni e di ricostruzione
dell’energia cinetica, si veda [48].
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Figura 3.1: Distribuzione del numero di neutroni interagenti nel calorimetro provenienti
dalla targhetta in funzione della distanza percorsa.
3.2 Identificazione e minimizzazione del rumore
Nell’esperimento FOOT i neutroni vengono in maggior parte prodotti nella targhetta,
nei magneti oppure nel calorimetro. I neutroni che non provengono dal target sono con-
siderati come rumore ed è necessario minimizzare il loro contributo. In Tab. 3.2.1 sono
riportati i valori relativi al numero di neutroni nati nelle varie regioni, anche in termini
percentuali rispetto al numero di neutroni totali generati all’interno dell’esperimento.




Tabella 3.2.1: Numero di neutroni in funzione della regione di nascita. Le percentuali
sono calcolate rispetto al numero totale di neutroni prodotti (4593727).
In Fig. 3.2 si può vedere graficamente il punto di nascita dei neutroni sul piano X-Z
(dove il fascio iniziale di 16O viene preso lungo l’asse Z). In Fig. 3.3 viene invece mostra-
to, attraverso un grafico 2D, il punto di interazione dei neutroni sul piano X-Z. Si può
notare come nel calorimetro ci sia una zona costituita da un’importante densità di punti
di interazioni dei neutroni. Inoltre, in Tab. 3.2.2 vengono mostrati il numero di neutroni
che interagiscono nel calorimetro in funzione della regione di nascita. Dalla Tab. 3.2.2 si
vede come il contributo portato dai neutroni provenienti dai magneti non sia importante.
Infatti, il numero di neutroni provenienti dai magneti ed interagenti nel calorimetro è
circa sette volte inferiore rispetto a quello dei neutroni provenienti dal target. Tuttavia,
il numero di neutroni prodotti nel calorimetro che interagiscono in quest’ultimo è circa
otto volte il numero di neutroni prodotti in targhetta che interagiscono nel calorimetro.
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Figura 3.2: Grafico 2D che mostra il punto di nascita dei neutroni sul piano X-Z. In
questo grafico si riescono a riconoscere tutti i rivelatori e gli elementi che costituiscono il
setup sperimentale di FOOT.L’esperimento è visualizzato da un punto di vista rialzato.
Figura 3.3: Grafico 2D che mostra il punto di interazione dei neutroni sul piano X-Z.
Si riescono a riconoscere tutti gli elementi che costituiscono l’apparato sperimentale di
FOOT. Si noti come sui magneti e sul calorimetro ci siano regioni dense di punti di
interazione per i neutroni. L’esperimento è visualizzato da un punto di vista rialzato.




Tabella 3.2.2: Numero di neutroni interagenti nel calorimetro in funzione della regione
di nascita. Le percentuali sono calcolate rispetto al numero totale di neutroni interagenti
(669788).
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È necessario, dunque, uno studio maggiormente approfondito dei neutroni che na-
scono all’interno del calorimetro, che rappresentano quasi la totalità del rumore. In
Fig. 3.4 sono riportati graficamente le distribuzione dei neutroni previsti da simula-
zione Monte Carlo come descritto a pagina 43 in funzione dell’energia cinetica in scala
semi-logaritmica. È evidente che i neutroni provenienti dal bersaglio abbiano in media
un’energia cinetica maggiore rispetto a quelli nati nel calorimetro o provenienti dai ma-
gneti. La stessa conclusione è evidente anche dai dati numerici in Tab. 3.2.3, dove sono
riportati i valori medi dell’energia cinetica dei neutroni provenienti da diverse regioni del
setup sperimentale.
Figura 3.4: Distribuzione del numero di neutroni interagenti nel calorimetro in funzione
della loro energia cinetica.
Ecin neutroni provenienti dal bersaglio (0.17± 0.07) GeV
Ecin neutroni provenienti dai magneti (0.08± 0.08) GeV
Ecin neutroni nati nel calorimetro (0.04± 0.04) GeV
Tabella 3.2.3: Energia cinetica media dei neutroni.
Da questi risultati si evince che i neutroni provenienti dal target hanno un’energia cine-
tica superiore rispetto a tutti gli altri. Da ciò, si può pensare di considerare un valore di
energia di soglia (Ethr) che limiti il contributo dato dai neutroni che nascono all’interno
del calorimetro. Nei prossimi paragrafi verrà spiegato nel dettaglio l’utilizzo delle soglie
energetiche ed i relativi risultati ottenuti.
È possibile inoltre studiare il punto di interazione dei neutroni che nascono all’interno
del calorimetro. Nelle Fig. 3.5a e 3.5b viene rappresentato il punto di interazione dei
neutroni che nascono in una regione centrata nel centro del calorimetro (in un volume di
3x3x6 cm3). I due grafici rappresentano rispettivamente il piano X-Z e X-Y. Da questi
grafici si vede come la maggior parte dei neutroni che nascono all’interno del calorimetro
interagiscono in una regione vicina al punto di nascita.
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(a) Piano X-Z (b) Piano X-Y
Figura 3.5: Punto di interazione per neutroni nati all’interno di un volumetto di dimen-
sioni 3×3×6 cm3 centrato nel centro del calorimetro, corrispondente alla zona delimitata
dal rettangolo rosso.
Da questi risultati si può notare come i neutroni che nascono all’interno del calorimetro
percorrano in media una distanza molto breve prima di arrestarsi ed interagire. Questo
risultato può essere valutato in maniera quantitativa andando a calcolare il libero cammi-
no medio lungo il piano X-Y dei neutroni generati all’interno del calorimetro. In Fig. 3.6
è rappresentata la distribuzione del numero di neutroni nati all’interno del calorimetro in
funzione della loro distanza percorsa nel piano X-Y. Alla curva può essere applicato un
fit esponenziale e il libero cammino medio percorso dai neutroni nel piano X-Y si valuta
come l’inverso della slope di tale funzione di fit. Nel caso in esame, il libero cammino
medio vale circa 6 cm.
Figura 3.6: Distribuzione del numero di neutroni nati nel calorimetro in funzione della
loro distanza percorsa nel piano X-Y.
È importante sottolineare come il valore del libero cammino medio appena calcolato vari
di poco in funzione dell’energia depositata nel calorimetro. In Fig. 3.7 sono rappresentati
il numero di neutroni in funzione della distanza percorsa dopo aver applicato una soglia
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sull’energia depositata dai neutroni all’interno del calorimetro. In particolare, sono state
scelte come Ethr: 10, 20 e 50 MeV. I risultati ottenuti mostrano un libero cammino medio
che si attesta per tutti e tre i grafici ad un valore di circa 5 cm.
(a) Ethr = 10 MeV (b) Ethr = 20 MeV
(c) Ethr = 50 MeV
Figura 3.7: Distribuzione del numero di neutroni nati nel calorimetro in funzione della
loro distanza percorsa nel piano X-Y. I tre grafici corrispondono ad un valore diverso
della soglia di energia depositata nel calorimetro dai neutroni, come riportato in ciascuna
didascalia.
A partire da queste considerazioni, si può ipotizzare che un altro metodo per minimiz-
zare il contributo dei neutroni nati nel calorimetro, sia quello di applicare delle zone di
esclusione nell’intorno del punto d’interazione delle particelle cariche. Nel prossimo pa-
ragrafo verranno spiegati nel dettaglio i metodi utilizzati per eliminare il maggior rumore
possibile e i migliori parametri ottenuti.
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3.3 Identificazione dei parametri migliori
In questo paragrafo verranno discussi nel dettaglio i metodi con cui si è minimizzato
il contributo del rumore: l’applicazione di soglie energetiche e le regioni di esclusione nel
calorimetro. Verranno spiegate le analisi svolte variando di volta in volta i parametri in
esame e si arriverà alla determinazione dei migliori valori per i parametri utilizzati.
3.3.1 Soglia energetica
L’applicazione di una Ethr sull’energia dei neutroni, deriva dall’osservazione che i
frammenti provenienti dalla targhetta sono maggiormente energetici di quelli generati in
qualsiasi altro punto, come sottolineato nella sezione 3.2. Di conseguenza, i frammenti
provenienti dalla targhetta depositano una maggiore quantità di energia nel calorimetro
rispetto a tutti gli altri provenienti dalle altre regioni. L’energia depositata all’interno
del rivelatore può essere misurata sperimentalmente e quindi la Ethr considerata è di
fatto una soglia energetica applicata al valore dell’energia depositata nel calorimetro dai
frammenti. In Fig. 3.8 sono rappresentati quattro grafici in scala semi-logaritmica che
mostrano la distribuzione del numero di neutroni interagenti nel calorimetro in funzione
della loro energia cinetica facendo variare il valore di Ethr. Integrando le curve riportate
in Fig. 3.8, è possibile stimare il numero di neutroni interagenti nel calorimetro al
variare di Ethr per le diverse regioni di nascita. I relativi risultati sono riportati in
Tab. 3.3.1. Questi risultati evidenziano un progressivo miglioramento nella riduzione
del rumore all’aumentare del valore di Ethr. La soglia energetica migliore risulta, quindi,
essere quella di Ethr = 50 MeV, in quanto corrisponde al miglior rapporto tra numero di
neutroni provenienti dalla targhetta e numero di neutroni nati nel calorimetro, con un
valore di poco maggiore dell’unità.
(a) Ethr = 0 MeV (b) Ethr = 10 MeV
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(c) Ethr = 20 MeV (d) Ethr = 50 MeV
Figura 3.8: Distribuzione del numero di neutroni interagenti nel calorimetro in funzione
della loro energia cinetica.




Ethr = 0 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 669788.




Ethr = 10 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 368246.




Ethr = 20 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 201027.
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Ethr = 50 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 79100.
Tabella 3.3.1: Numero di neutroni interagenti nel calorimetro al variare del valore di
Ethr. Le percentuali sono calcolate rispetto al numero totale di neutroni interagenti.
L’applicazione di una soglia energetica, tuttavia, non è sufficiente per limitare il con-
tributo del rumore. Questo è evidente in Fig. 3.9, dove è mostrata la distribuzione del
numero di particelle identificate sperimentalmente come neutroni in funzione dell’energia
cinetica ricostruita (Ericcin), secondo quanto descritto in sezione 3.1. Nella ricostruzione
dell’energia è stato utilizzato il valore di L = (111.8± 6.3) cm, mentre i TOF dei fram-
menti sono stati calcolati considerando ∆t = 0 s. Da questi risultati si può notare come
la sola applicazione di una certa Ethr non sia sufficiente per minimizzare il contributo
del rumore, in quanto le due curve presentano una differenza di almeno un ordine di
grandezza. Per questo motivo, oltre all’applicazione di una soglia energetica Ethr, si può
cercare di limitare il contributo del rumore applicando una regione cilindrica di esclusio-
ne all’interno del calorimetro, la cui circonferenza di base (di raggio R) è centrata nel
punto d’interazione di una particella carica.
Figura 3.9: Distribuzione del numero di particelle identificate come neutroni in funzione
dell’energia cinetica ricostruita. Il numero delle particelle identificate come neutroni nate
nel calorimetro (curva nera) è circa dieci volte maggiore rispetto a quello delle particelle
identificate come neutroni provenienti dal target (curva rossa).
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3.3.2 Regione di esclusione
Il metodo consiste nell’esclusione di un volume a forma di cilindro attorno al punto
d’impatto di una particella carica nel calorimetro. Il cilindro di esclusione è costruito
con l’altezza parallela all’asse Z, ovvero alla direzione del fascio, in modo tale da avere
la base circolare sul piano X-Y. Applicando un volume di esclusione intorno al punto
d’impatto delle particelle cariche si possono limitare eventuali processi che portano alla
formazione dei neutroni all’interno del calorimetro. Per effettuare queste analisi, si è
studiata l’occupazione del calorimetro data dai frammenti carichi e dai neutroni, per
determinare quantitativamente quanta area del rivelatore fosse da escludere evento per
evento. Per ciascun evento, è stato valutato il numero di frammenti carichi e di neutroni
che raggiungono il rivelatore. In Fig. 3.10 si possono vedere le due curve relative a neu-
troni e frammenti carichi sovrapposte. La curva nera rappresentata il numero di eventi
in cui i frammenti carichi provenienti dall’esterno del calorimetro interagiscono in que-
st’ultimo. Mentre la curva rossa mostra il numero di eventi nei quali i neutroni, generati
all’esterno del calorimetro, interagiscono al suo interno. Da Fig. 3.10 si possono stimare
i valori medi relativi al numero di particelle cariche e neutroni provenienti dall’esterno
del calorimetro e interagenti in quest’ultimo evento per evento. Questi risultati vengono
mostrati in Tab. 3.3.2.
Figura 3.10: Distribuzione del numero di eventi in funzione del numero di particelle
provenienti dall’esterno del calorimetro e interagenti in quest’ultimo. Si noti come si
trovano un maggior numero di eventi nei quali le particelle cariche interagiscono nel
calorimetro in confronto al numero di eventi in cui i neutroni interagiscono nel rivelatore.
Particelle cariche 2.3± 1.2
Neutroni 1.2± 0.4
Tabella 3.3.2: Numero medio di occorrenze per particelle cariche e neutroni interagenti
col calorimetro e proveniente dall’esterno di quest’ultimo, evento per evento.
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Da questi risultati si nota come i neutroni provenienti dall’esterno e interagenti nel calo-
rimetro siano circa la metà delle particelle cariche. Dal momento che l’area di esclusione
è una circonferenza centrata nel punto di impatto delle particelle cariche e siccome il
numero di particelle cariche interagenti nel calorimetro evento per evento è maggiore del
numero di neutroni interagenti, c’è una possibilità non nulla di escludere anche alcuni
neutroni provenienti dalla targhetta. Poiché l’area di esclusione nel piano X-Y del calori-
metro varia con il raggio (R) della circonferenza di base del cilindro, maggiore è il valore
di R e maggiore sarà l’area di esclusione. In media per ciascun evento due particelle
cariche colpiscono il calorimetro e di conseguenza, al più, possono essere escluse due aree
del calorimetro di raggio R se i punti di interazione delle particelle cariche distano tra
loro di una distanza maggiore di R. Di seguito vengono riportati i grafici ottenuti dopo
aver applicato l’area di esclusione nel piano X-Y attorno al punto d’impatto delle parti-
celle cariche. In Fig. 3.11 è riportata la distribuzione del numero di neutroni interagenti
nel calorimetro dopo l’applicazione di diverse soglie energetiche in funzione dell’energia
cinetica dei frammenti, a seguito dell’applicazione di un’area di esclusione di raggio pari
a 6 cm (R = 6 cm) nel piano X-Y attorno al punto di impatto delle particelle cariche
stesse. Si è scelto R = 6 cm, poiché, come visto nella sezione 3.2, il libero cammino me-
dio dei neutroni nati all’interno del calorimetro è circa 6 cm nel piano X-Y. Integrando
le curve di Fig. 3.11 si può ottenere una stima del numero di neutroni interagenti nel
calorimetro con applicazione di R = 6 cm e al variare del valore di Ethr. Questi risultati
sono riportati in Tab. 3.3.3, dove i neutroni vengono divisi a seconda della regione di
nascita. Da questi risultati si evince l’utilità della regione di esclusione, infatti prendendo
una circonferenza di esclusione nel piano X-Y con R = 6 cm e considerando Ethr = 50
MeV, si vede come il numero dei neutroni provenienti dalla targhetta che interagiscono
nel calorimetro sia circa tre volte maggiore in confronto a quello dei neutroni nati ed
interagenti nel calorimetro.
(a) Ethr = 0 MeV (b) Ethr = 10 MeV
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(c) Ethr = 20 MeV (d) Ethr = 50 MeV
Figura 3.11: Distribuzione del numero di neutroni interagenti nel calorimetro in funzione
dell’energia cinetica dei neutroni con applicazione della regione di esclusione con R = 6
cm.




Ethr = 0 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 335331.




Ethr = 10 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 182183.




Ethr = 20 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 100513.
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Ethr = 50 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 43301.
Tabella 3.3.3: Numero di neutroni interagenti nel calorimetro al variare del valore di
Ethr con applicazione della regione di esclusione, R = 6 cm. Le percentuali sono calcolate
rispetto al numero totale di neutroni interagenti.
In Fig. 3.13 sono riportati gli stessi grafici con una modifica al raggio di esclusione, che
ora diventa R = 12 cm, ovvero una regione di esclusione di raggio doppio rispetto a quella
precedentemente considerata. Questi risultati sono simili a quelli mostrati con R = 6
cm ma presentano una statistica inferiore, a causa della maggiore area di esclusione.
In Tab. 3.3.4 si può infatti vedere che per Ethr = 50 MeV e R = 12 cm il numero di
neutroni interagenti nel calorimetro provenienti dalla targhetta è circa tre volte il numero
di neutroni nati all’interno del rivelatore, come nel caso Ethr = 50 MeV e R = 6 cm.
Alla luce delle precedenti considerazioni, nelle prossime analisi che si condurranno, verrà
quindi considerata una regione di esclusione circolare nel piano X-Y di raggio R = 6 cm
e una soglia energetica pari a Ethr = 50 MeV.
(a) Ethr = 0 MeV (b) Ethr = 10 MeV
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(a) Ethr = 20 MeV (b) Ethr = 50 MeV
Figura 3.13: Distribuzioni del numero di neutroni interagenti nel calorimetro in funzione
dell’energia cinetica dei neutroni con applicazione della regione di esclusione con R = 12
cm.




Ethr = 0 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 148912.




Ethr = 10 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 82025.




Ethr = 20 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 46724.
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Ethr = 50 MeV, numero totale di neutroni interagenti = 21060.
Tabella 3.3.4: Numero di neutroni interagenti nel calorimetro al variare del valore di Ethr
con applicazione della regione di esclusione, R = 12 cm. Le percentuali sono calcolate
rispetto al numero di totali neutroni interagenti.
3.4 Risultati
Nella sezione precedente si è visto come i migliori valori per l’ottimizzazione del segnale
e la riduzione del rumore siano: Ethr = 50 MeV e R = 6 cm. Tenendo in considerazione
questi valori si può andare a studiare la bontà dei metodi di identificazione e ricostruzione
dell’energia descritti in sezione 3.1. In Fig. 3.14 vengono mostrati tre grafici in scala semi-
logaritmica che rappresentano la distribuzione di particelle identificate come neutroni in
funzione dell’energia cinetica ricostruita. Per la ricostruzione dell’energia cinetica è stato
considerato L = (111.8± 6.3) cm, come spiegato in sezione 3.1 e ∆t = 0 s. In Fig. 3.14a
non è stata applicata la regione di esclusione e si è considerato Ethr = 0 MeV. In Fig.
3.14b si è posto Ethr = 50 MeV, senza applicazione della regione di esclusione. Infine, per
la Fig. 3.14c è stata utilizzata Ethr = 50 MeV e R = 6 cm per la regione di esclusione.
Integrando le curve di Fig. 3.14 si può ottenere una stima del numero di particelle
identificate come neutroni interagenti nel calorimetro al variare del valore di R ed Ethr.
Questi risultati sono riportati in Tab. 3.4.1 in funzione della regione di nascita delle
particelle. Da questi risultati si nota che nel caso in cui Ethr = 0 MeV e R = 0 cm
il numero di particelle identificate come neutroni nate nel calorimetro sono più di venti
volte il numero di quelle provenienti dalla targhetta. Ponendo Ethr = 50 MeV questo
rapporto migliora un po’ (ora il rapporto segnale-rumore è 1:10 circa). Considerando
Ethr = 50 MeV e con l’applicazione della regione di esclusione di raggio R = 6 cm, si
ottiene un rapporto segnale-rumore circa pari all’unità.
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(a) Ethr = 0 MeV e R = 0 cm (b) Ethr = 50 MeV e R = 0 cm
(c) Ethr = 50 MeV e R = 6 cm
Figura 3.14: Distribuzione del numero di particelle identificate come neutroni interagenti
nel calorimetro in funzione dell’energia cinetica ricostruita.






Ethr = 0 MeV e R = 0 cm, numero totale di neutroni identificati interagenti = 1592968.






Ethr = 50 MeV e R = 0 cm, numero totale di neutroni identificati interagenti = 413875.
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Ethr = 50 MeV e R = 6 cm, numero totale di neutroni identificati interagenti = 65976.
Tabella 3.4.1: Numero di particelle identificate come neutroni interagenti nel calorimetro
al variare dei parametri Ethr e R. Le percentuali sono calcolate rispetto al numero totale
di particelle identificate come neutroni interagenti.
Utilizzando le condizioni Ethr = 50 MeV e R = 6 cm, si può analizzare la distribuzione
del numero di neutroni, prevista da simulazioni Monte Carlo, confrontandola con quella
del numero di particelle identificate come tali in funzione della loro energia cinetica. Il
risultato è mostrato in Fig. 3.15, dove si vedono quattro diverse curve. In questo grafico
vengono esclusivamente rappresentate le distribuzioni del numero di frammenti prove-
nienti dalla targhetta o nati all’interno del calorimetro, dal momento che il contributo
dei frammenti provenienti dai magneti è trascurabile. La curva blu, che rappresenta la
distribuzione di neutroni in funzione della loro energia cinetica, è il risultato desiderato,
mentre la curva rossa rappresenta quello sperimentalmente ottenuto secondo il metodo
di identificazione dei neutroni e di ricostruzione della loro energia cinetica. Infine, la
curva verde rappresenta il rumore dato dai neutroni, mentre quella nera raffigura il ru-
more sperimentalmente ottenuto. Se consideriamo esclusivamente i neutroni, il numero
di frammenti provenienti dalla targhetta è tre volte il numero di frammenti nati nel ca-
lorimetro. Tuttavia, il numero di particelle identificate sperimentalmente come neutroni
provenienti dal target è di poco inferiore al numero di particelle identificate come neu-
troni nati nel calorimetro. In conclusione, sperimentalmente il rapporto segnale-rumore
è circa pari all’unità. Nella ricostruzione dell’energia cinetica per le particelle identificate
come neutroni è stato considerato ∆t = 0 s, in quanto non si ha attualmente conoscenza
precisa della risoluzione temporale dei cristalli del calorimetro. D’altra parte, quest’ul-
tima è stimata ≈ 1 ns e per questo motivo si può considerare ∆t ≈ 1 ns. In Fig. 3.16
viene riproposto lo stesso grafico mostrato in Fig. 3.15, considerando però ∆t = 1 ns per
la ricostruzione dell’energia cinetica delle particelle identificate come neutroni. Per poter
confrontare curve con bin di ampiezze diverse, esse sono state ”manipolate” in maniera
tale da dividere il contenuto di ciascun bin per la larghezza del bin stesso.
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Figura 3.15: Distribuzione del numero di particelle interagenti nel calorimetro in fun-
zione dell’energia cinetica. La curva blu e verde sono relative ai neutroni previsti da
simulazione Monte Carlo in funzione della loro energia cinetica, mentre la nera e la ros-
sa alle particelle identificate come neutroni in funzione dell’energia cinetica ricostruita.
Sono stati utilizzati Ethr = 50 MeV e R = 6 cm.
Figura 3.16: Distribuzione del numero di particelle interagenti nel calorimetro in fun-
zione dell’energia cinetica. La curva blu e verde sono relative ai neutroni previsti da
simulazione Monte Carlo in funzione della loro energia cinetica, mentre la nera e la
rossa alle particelle identificate come neutroni in funzione dell’energia cinetica ricostrui-
ta. È stato considerato come incertezza del TOF 1 ns per la ricostruzione dell’energia
cinetica. Sono stati utilizzati Ethr = 50 MeV e R = 6 cm.
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Conclusioni
Nell’esperimento FOOT fino a questo momento è stato possibile rivelare ed identifi-
care in modo univoco i frammenti carichi. In questo lavoro di tesi è stata studiata la
possibilità di rivelare anche i neutroni con l’attuale setup sperimentale, senza la neces-
sità di aggiungere ulteriori rivelatori. Per l’identificazione dei neutroni si utilizza l’anti-
coincideza tra TOF-Wall e calorimetro, mentre per la ricostruzione dell’energia cinetica
dei frammenti si considera il loro TOF e la distanza percorsa. I risultati di questo lavoro,
basati sull’analisi di una simulazione Monte Carlo, hanno evidenziato come il rumore,
cioè i neutroni non nati nel target, dia un contributo non trascurabile. In particolare, i
neutroni che nascono all’interno del calorimetro sono quelli che danno il maggiore contri-
buto al rumore. Per questa ragione, è emersa la necessità di applicare un valore di soglia
energetica sull’energia depositata dai frammenti nel calorimetro e una regione spaziale
di esclusione nel piano X-Y del calorimetro. In questo modo, ponendo come valore di
soglia energetica Ethr = 50 MeV e come raggio dell’area di esclusione R = 6 cm, è stato
possibile ridurre considerevolmente il contributo del rumore. Infatti, una volta applicate
le suddette condizioni, i risultati evidenziano che il numero di neutroni provenienti dal
target ed interagenti nel calorimetro è circa tre volte il numero dei neutroni nati ed inte-
ragenti all’interno del calorimetro stesso. D’altra parte, l’identificazione dei neutroni con
il metodo sperimentale dell’anti-coincidenza tra TOF-Wall e calorimetro, fornisce invece
un rapporto segnale-rumore circa pari all’unità, ovvero, il numero di particelle identifi-
cate come neutroni provenienti dal target è circa pari al numero di particelle identificate
come neutroni nate nel calorimetro. Queste evidenze ci portano a concludere che, per
la rivelazione di neutroni all’interno dell’esperimento FOOT, non sia sufficiente l’attuale
setup sperimentale, ma sia necessario aggiungere altri rivelatori appositi. Quest’ultimi
possono essere posizionati ad ampi angoli rispetto alla direzione del fascio iniziale, cos̀ı
da riuscire a minimizzare il contributo portato dai frammenti pesanti. Infine, può essere
utilizzato un ”muro” per schermare eventuali contributi di frammenti nati all’interno
dell’attuale calorimetro o provenienti dall’ambiente.
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